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Selante Para Canal Radicular

Sellador para Canal Radicular 5
Root Canal Sealant Instrugdes de Uso

Apresentacao

-Frasco contendo pdé com 5g, 69, 79, 89, 99, 10g ou 129.

-Frasco ou bisnaga contendo resina com 69, 79, 7.5g, 8g, 99, 10g, 11g, 129, 139 ou 14g.

Nas apresentacdes sob codigos: 21139010000 - Frasco de polietileno de alta densidade contendo pd com 8g + Frasco de polietileno
de alta e baixa densidade contendo resina com 9g; 21139040000 - Frasco de polietileno de alta densidade contendo pd com 8g +
Bisnaga de polietileno contendo resina com 9g; 21139020000 - Bisnaga de polietileno contendo resina com 14g.

Composicao

Po6: Trioxido de Bismuto; Hidroxido de Calcio; Urotropina e Didxido de Titanio.
Resina: Epoxi.

Indicacdes de Uso

Sealer 26 ¢ indicado para cimentagdo em obturacdo de canais radiculares.

Contraindicacdes

N&o ha contraindicacdes.
Adverténcias e Precaucdes

O Sealer 26 n&o polimerizado pode causar sensibilizacdo da pele (dermatite alérgica de contato) em pessoas suscetiveis.

Lave completamente com dgua e sabdo apds o contato. Sealer 26 pode, sob determinadas condicdes e com o decorrer do tempo,
sofrer alteracdo de cor, escurecendo. Recomenda-se, portanto todo cuidado para que ndo permanecam residuos do produto na
camara pulpar, evitando assim uma possivel influéncia negativa sobre a cor do dente.

Efeitos Adversos

Nao ha efeitos adversos.

Instrucdes Passo a Passo

Manipulagao:

Recomenda-se que o Sealer 26, com Hidroxido de Calcio, seja manipulado sobre uma placa de vidro fina. Com

uma espatula apropriada, incorpora-se o po a resina até a obtencdo de uma mistura lisa e homogénea. A consisténcia adequada é
obtida quando a mistura se parte ao ser levantada, com a espatula, a uma altura de 1,5 a 2,5 cm acima da placa de vidro.

A proporcdo média € de, aproximadamente, 2 a 3 partes de po para 1 parte de resina por volume.

Aplicacao:

Apos a irrigacao e secagem dos canais radiculares, o Sealer 26, com Hidroxido de Calcio, poderd ser introduzido

no interior do canal, conforme a preferéncia do operador, com uma espiral de lentulo, instrumentos endoddénticos ou com o auxilio do
cone de gutapercha principal. Para tornar mais fluido o cimento, facilitando sua aplicagcdo no interior dos canais radiculares, a placa
de vidro podera ser aguecida a uma distancia de 10 a 15 cm de uma chama. Este aquecimento podera ser repetido quantas vezes se
fizerem necessarias.

OBS.: Quando for utilizada dgua oxigenada como solucdo de irrigacao, serd necessario fazer-se uma nova irrigacdo com hipoclorito de
sodio e soro fisioldgico, seguindo-se a completa secagem do conduto, antes da aplicacdo do Sealer 26.

Limpe a placa de vidro, espatula e outros instrumentos imediatamente apds o uso, com &lcool, acetona ou cloroférmio.

Obturagdes antigas com Sealer 26 poder&o ser removidas, se necessario, com o auxilio de cloroférmio.

O aumento da proporcdo pd / resina melhora a radiopacidade do material. A temperatura do corpo, Sealer 26 polimeriza em,
aproximadamente, 12 horas e a temperatura ambiente (23+22C), entre 48 e 60 horas.
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Instrugcdes de Uso

Cuidados de Conservacao

Conservar a temperatura ambiente e ao abrigo de calor, luz e umidade.

N2 do Lote: Vide Rétulo.

Prazo de Validade: 03 anos.

O fabricante recomenda uso Unico.
Uso Profissional.
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Instructions for use

Presentation

-Bottle containing powder with 5g, 69, 79, 89, 9g, 10g or 12g.

-Bottle or tube containing resin 6g, 79, 7.5g, 89, 99, 10g, 11g, 12g, 13g or 14g.

In the presentations under codes: 21139010000 - High density polyethylene bottle containing powder with 8g + Polyethylene bottle
high and low density resin containing 9g; 21139040000 - High density polyethylene bottle containing powder with 8g +
Polyethylene tubing containing 9g resin; 21139020000 - Polyethylene tubing containing resin with 14g.

Composition

Powder: Bismuth Trioxide; Calcium Hydroxide; Urotropine and Titanium Dioxide.
Resin: Epoxy.

Indications for Use

Sealer 26 is indicated for cementation in root canal obturation.

Contraindications
There are no contraindications.
Warnings and Precautions

1-Unpolymerized Sealer 26 resin can cause skin rash (contact allergic Dermatitis) in susceptible people. Completely
wash with water and soap after contact.

2-Sealer 26 can, under determined conditions and as time passes, suffer color alterations, darkening. Therefore it is
recommended that a lot of care should be dedicated to prevent residues remaining in the cavity chamber, therefore
avoiding a possible negative influence over the tooth color.

Adverse effects
No Adverse effects.
Instructions of Use

Handling:

It is recommended the Endodontic Cement Sealer 26, with Calcium Hydroxide, be manipulated over a thin sheet of glass. With the
appropriate spatula, the powder is incorporated to the resin until a smooth and consistent mix is obtained. Adequate consistency is
obtained when the mixture brakes as it is raised with the spatula, at a height of 1,5 to 2,5 cm above the glass sheet.

The mean proportion is, approximately,2 to 3 parts of powder to 1 part resin per volume.

Application:

After irrigation and drying of root canals, the Endodontic Cement Sealer 26, with Calcium Hydroxide, can be introduced in the interior
of the canal, as the operator finds appropriate, with alentulo spiral, endodontic instruments, or with the aid of a main gutta-percha cone.
To make the cement more fluid, facilitating its application to the root canals, theglass sheet can be warmed at a

distance of 10 to 15 cm over a flame. This warming can be repeated as necessary.

OBS.: When hydrogen peroxide is being used as irrigation solution, a new irrigationwill need to be performed with

sodium hypochlorite and saline, followed by complete drying of the pit before application of Endodontic Sealer 26.

Clean with alcohol, acetone or chloroform the glass sheet, spatula and other instruments immediately after use.

Older stoppings with Sealer 26 can be removed, if necessary, with the help of chloroform. Increasing the powder to

resin ratio improves the radiopacity of the material.
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Instructions for use

Storage

Keep at room temperature and away from heat, light and humidity.

Lot number: See label.
Shelf Life: O3 years.
The manufacturer recommends single use.

Professional Use Only.
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Presentacion

- Frasco conteniendo polvo con 5g, 69, 79, 89, 9g, 10g o 129.

- Frasco o tubo conteniendo resina con 69, 79, 7.5g, 89, 99, 10g, 11g, 129, 13g o 14g.

En presentaciones bajo los codigos: 21139010000 - Frasco de polietileno de alta densidad conteniendo polvo con 8g + Frasco de
polietileno de alta y baja densidad conteniendo resina con 9g; 21139040000 - Frasco de polietileno de alta densidad conteniendo
polvo con 8g + Tubo de polietileno conteniendo resina con 9g; 21139020000 - Tubo de polietileno conteniendo resina con 14g.

Composicion

Polvo: Trioxido de Bismuto; Hidroxido de Calcio; Urotropina y Didoxido de Titanio.
Resina: Epoxi.

Indicaciones de Uso

Sealer 26 estd indicado para la cementacion en la obturacion de canales radiculares.
Contraindicaciones

No existen contraindicaciones.

Advertencias y Precauciones

Sealer 26 no polimerizado puede provocar sensibilizacion cutanea (dermatitis alérgica por contacto) en personas susceptibles.
Lave completamente con agua y jabdn después del contacto. Sealer 26 puede, en determinadas condiciones y con el tiempo,
cambiar de color y oscurecerse. Por ello, se recomienda tener el maximo cuidado para que no queden residuos de producto en
la cadmara pulpar, evitando asi una posible influencia negativa en el color del diente.

Efectos Adversos

No existen efectos adversos.

Instrucciones Paso a Paso

Manipulacion:

Se recomienda que Sealer 26, con Hidréxido de Calcio, se manipule en una placa de vidrio fina. Con una espatula adecuada, se
incorpora el polvo a la resina hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Se obtiene una consistencia adecuada cuando la mezcla
se rompe cuando se levanta, con la espatula, a una altura de 1,5 a 2,5 cm por encima de la placa de vidrio.

La proporcion promedio es de aproximadamente 2 a 3 partes de polvo por 1 parte de resina por volumen.

Aplicacion:

Después de la irrigacion y secado de los canales radiculares, el Sealer 26 con Hidréxido de Calcio, se puede introducir dentro del
canal, segun la preferencia del operador, con un espiral de Iéntulo, instrumentos de endodoncia o con la ayuda del cono principal
de gutapercha. Para hacer el cemento mas fluido, facilitando su aplicacion dentro de los canales radiculares, la placa de vidrio se
puede calentar a una distancia de 10 a 15 cm de una llama. Este calentamiento se puede repetir tantas veces como sea necesario.
OBS.: Cuando se utilice agua oxigenada como solucidn de irrigacion, serd necesario realizar una nueva irrigacion con hipoclorito
de sodio vy suero fisioldgico, seguido del secado completo del conducto, antes de aplicar el Sealer 26.

Limpie la placa de vidrio, espatula y otros instrumentos inmediatamente después de su uso, con alcohol, acetona o cloroformo.
Obturaciones antiguas con Sealer 26 pueden ser removidas, si es necesario, con la ayuda de cloroformo.

El aumento de la relacidon polvo / resina mejora la radiopacidad del material. A temperatura corporal, Sealer 26 polimeriza en
aproximadamente 12 horas y a temperatura ambiente (23 + 2°C), entre 48 y 60 horas.
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Cuidados de Conservacion

Conservar a temperatura ambiente y alejado de calor, luz y humedad.
N¢ de Lote: Ver etiqueta.

Periodo de Validez: 03 afos.

El fabricante recomienda un solo uso.

Uso profesional. .
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