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ENGLISH

Bioceramic root canal sealer

INTRODUCTION

MTA-FILLAPEX is a bioceramic root canal sealer based on MTA (mineral trioxide aggregate). Its composition
provides the following qualities:

« Indicated for the permanent sealing of root canals;

« High radiopacity;

« Low expansion during setting;

* Low solubility in contact with tissue fluids;

« Optimal flow characteristics for insertion;

= Does not stain the tooth;

« Eugenol-free material: does not interfere with the setting of resin cements.

CAUTION: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

COMPOSITION

Base Paste: Salicylate Resin, Natural Resin, Calcium Tungstate, Nanoparticulated Silica, Pigments;
Catalyst Paste: Diluting Resin, Mineral Trioxide Aggregate, Nanoparticulated Silica, Pigments.
INDICATION

MTA-FILLAPEX is a root canal sealer intended for the permanent sealing of root canals and may be used in
combination with root canal obturation materials.

CONTRAINDICATION

In patients with hypersensitivity against the resins or other components of the product.

WARNINGS

« MTA-FILLAPEX contains resins which may sensitize susceptible individuals. Do not use it in patients allergic
to the resins or other components of the product;

« Avoid contact with eyes or skin. In case of contact, rinse immediately with water;

« Avoid contact with oral mucosa. In case of contact, rinse with water and prevent swallowing of product. In
case any sensitivity persists, seek medical attention promptly:

« If the syringe becomes contaminated with saliva or blood during application, dispose of the syringe and do
not use on an additional patient

« Ensure that the lids of the base paste and catalyst are not switched, because switching them can cause



hardening of the product inside the tube.

PRECAUTIONS

During the use of this product, it is recommended the patient and professional use suitable protective clothing,
eye protection and gloves.

STORAGE

+ Keep in dry and cool place, away from humidity and sources of heat;

« Do not store in the refrigerator;

« Keep the product tightly capped.

TECHNIQUE OF USE

1. Root canal preparation: Prior to insertion of MTA-FILLAPEX, the root canal should be prepared and cleaned
according to the selected endodontic technique. The device requires an isolated dry field; therefore, moisture
found in the canal or in the ambient humidity is sufficient to initiate MTA-FILLAPEX hardening;

2. Mixing:

« Dual syringe: The dual syringe ensures equal mixing in a 1:1 ratio. Press plunger to extrude material directly
onto a glass slab, mixing pad or into the tooth canal. The cement should be used immediately after mixing;

« Tubes: Mix equal volume units (1:1). Mix for 30 seconds to a homogeneous consistency;

3. Insertion: Use MTA-FILLAPEX with gutta-percha or silver points, coating them with a thin layer of the
cement and filling the root canal according to the selected technique. MTA-FILLAPEX can be applied in the
root canal with a Lentulo spiral or, directly, with an applicator tip adapted to the self-mixing ti
WARNING: The self-mixing tip must be discarded after use.

4. Removal of the root canal filling: Use the conventional techniques for the removal of gutta-percha fillings;
5. Working time: 23 minutes.

ESPANOL

Cimento obturador endodéntico bioceramico

INTRODUCCION

MTA-FILLAPEX es un cemento de de a base de MTA (mineral
triéxido agregado). Esta composicion proporciona al producto Ias swgulenles caracteristicas:

« Indicado para el sellado endodantico de los dientes permanentes;

- Alta radiopacidad;
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+ Baja expansion de fraguado;
+ Baja solubilidad en contactc con os fluidos de los tejdos;

« Excelente par. de canales
+ No mancha al diente;

+ No contiene eugenol, no con la poli ion de iales de 6n resinosos.
COMPOSICION

« Pasta Base: Resina Salicilato, Resina Natural, Tungstato de Clcio, Silica Nanoparticulada, Pigmentos;

- Pasta Catalizadora: Resina Diluente, Mineral Tri6xido Agregado, Silica Nanoparticulada, Pigmentos.
INDICACION

Obturacion de canales de dientes en 6n con para el sellado
endodéntico.

CONTRAINDICACION

Hipersensibilidad a las resinas o  los otros componentes del producto.

ADVERTENCIAS

« MTA-FILLAPEX contiene resinas que pueden provocar sensibilidad. No utilice en pacientes alérgicos a
resinas o a otros componentes del producto;

« Contacto con los ojos o piel: Evite el contacto de las pastas separadas o mezcladas con los ojos o piel. En
caso de contacto accidental, lave inmediatamente con agua;

« Contacto con la mucosa oral: Evite el contacto con los tejidos blandos. En caso de contacto accidental, lave
con agua y evite la degluticion del producto. En caso de persistencia de alguna sensibilidad, consulte a un
médico inmediatamente;

- Sila jeringa es contaminada por saliva o sangre durante la aplicacion, descarte la jeringa y no utilice con
otros pacientes.

- Asegurese de que las tapas de la pasta base y la catalizadora no se intercambian, porque el cambio de las
mismas puede ocasionar el endurecimiento del producto dentro del tubo.

PRECAUCIONES

Durante la 6n del producto, es eluso de 6n ocular, guantes y ropas
adecuadas, tanto para los pacientes como para los profesionales.

ALMACENAMIENTO

- Almacene en local seco y fresco, lejos de fuentes de calor y humedad;




+ Para mejor conservacion del producto no almacenar en refrigerador;

+ Mantenga el producto completamente cerrado.

TECNICA DE USO

1. Preparacion del canal radicular: Antes de la aplicacion del MTA-FILLAPEX, prepare, limpie y seque

los canales radiculares a ser obturados, de acuerdo con la técnica endodéntica utilizada. Es necesaria la
utilizacion del aislamiento. La humedad desde los tubulos dentinarios es suficiente para empezar el fraguado
de MTA-FILLAPEX;

2. Dosis y mezcla:

+ Jeringa doble: La jeringa doble hace la proporcion adeciada del producit (1:1). Presione el émbolo para
dispensar el producto en una losa de vidro, bloque de mezcla o directamente en el conducto. Utilice el
cemento inmediatamente después de la mezcla;

« Tubes: Utilice dosis iguales (1:1) de los dos pastas e haga la mezcla por 30 segundos hasta homogenizar
el producto;

3. Aplicacion: Utilice el MTA-FILLAPEX junto con conos de guta percha o conos de plata, envolviéndolos en
una fina capa del cemento y condensandolo de acuerdo con la técnica utilizada. MTA-FILLAPEX puede ser
llevado al canal con fresas Lentulo;

ATENCION: La punta de automezcla se debe desechar después de su uso.

4. Remocion de la obturacion del canal radicular: El MTA-FILLAPEX puede ser removido utilizando las
técnicas convencionales de remocion de gutapercha;

5. Tiempo de trabajo: 23 minutos.

PORTUGUES

Cimento obturador endodantico bioceramico

INTRODUCAO

MTA-FILLAPEX é um cimento bioceramico de obturagéo de canais radiculares & base de MTA (mineral
trioxido agregado). Essa composicao atribui ao produto as seguintes caracteristicas: Indicado para obturag&o
endoddontica de dentes permanentes;

« Alta radiopacidade;

+ Baixa expansdo de presa;

+ Baixa solubilidade em contato com os fluidos tissulares;

« Excelente viscosidade para obturagéo de canais radiculares;
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+ N&o mancha a estrutura dental;

+ N&o contém eugenol, néo interferindo com materiais de restauracéo resinosos.

COMPOSICAO

« Pasta Base: Resina Salicilato, Resina Natural, Tungstato de Calcio, Silica Nanoparticulada, Pigmentos;

« Pasta Catalisadora: Resina Diluente, Mineral Triéxido Agregado, Silica Nanoparticulada, Pigmentos.
INDICAGAO

Obturagéo de canais na denticao em a0 com materiais de selamento
endodbntico.

CONTRAINDICAGAO

Hipersensibilidade a resinas ou a outros componentes do produto.

ADVERTENCIAS

+ MTA-FILLAPEX contém resinas susceptiveis de provocar sensibilidade em algumas pessoas. N&o utilizar
em pessoas alérgicas a resinas ou a qualquer outro dos componentes do produto;

« Contato com os olhos ou pele: Deve evitar o contato de ambas as pastas separadas ou ja misturadas, com
os olhos ou pele, em caso de contato acidental lavar de imediato com bastante agua;

« Contato com a mucosa oral: Evitar o contato com os tecidos moles. Em caso de contato acidental,

lavar abundantemente a regio, evitando a degluticéo do paciente. No caso de persisténcia de alguma
sensibilidade consultar um médico imediatamente;

« Se a seringa for contaminada com saliva ou sangue durante a aplicagéo, descarte a seringa e nao use em
outros pacientes.

« Assegurar que as tampas da pasta base e catalisadora ndo sejam trocadas, pois a troca das mesmas pode
ocasionar o endurecimento do produto dentro da bisnaga.

PRECAUGCOES

Recomenda-se o uso de protegao ocular, bem como roupa e luvas adequados, tanto para pacientes como
para os profissionais, durante a manipulagdo do produto.

ARMAZENAMENTO

« Armazene em local seco e fresco, longe de fontes de calor e umidade;

« Para melhor conservagao do produto, ndo armazenar em geladeira;

+ Mantenha o produto devidamente fechado.

TECNICA DE USO




1. Preparo do canal radicular: Antes da aplicagdo do MTA-FILLAPEX, preparar, limpar e secar os canais
radiculares a serem preenchidos, de acordo com a técnica endodéntica a ser utilizada. O produto deve ser
utilizado sob isolamento absoluto. A umidade proveniente dos tiibulos dentinros é suficiente para iniciar a
reagéo de presa do material;

2. Dosagem e mistura:

+ Seringa dupla: A seringa dupla garante a proporgao de mistura de 1:1. Pressione o émbolo e dispense o
material diretamente em uma placa de vidro, bloco de mistura ou diretamente no conduto. O Produto deve ser
utilizado imediatamente ap6s o uso;

+ Bisnagas: Dosar quantidades iguais (1:1) das pastas e espatular por 30 segundos para homogeneizar a
mistura;

3. Aplicagéo: Utilizar o MTA-FILLAPEX em conjunto com cones de guta e/ou prata, envolvendo os cones
em uma fina camada do cimento e promovendo a condensagéo de acordo com a técnica utilizada. MTA-
FILLAPEX pode ser levado ao canal com brocas Léntulo;

ATENGAO: A ponta de automistura deve ser descartada apés o uso.

4. Remogao da obturagéo do cana\ radicular: O MTA-FILLAPEX pode ser removido utilizando as técnicas
convencionais de remogéo da

5. Tempo de trabalho: O tempo de trabalho é de 23 minutos.

FRANGAIS

Ciment d‘ocbluvauon endodontique biocéramique

INTRODUCTION

MTA-FILLAPEX est un ciment biocéramique d'obturation de canaux radiculaires & base de MTA (Mineral
Trioxide Aggregate). Cette composition octroie au produit les caractéristiques suivantes:
« Conseillé pour obturation endodontique de dents permanentes;

+ Haute radio-opacité;

« Faible expansion de solidification;

« Faible solubilité au contact des fluides tissulaires;

« Excellente viscosité pour obturation de canaux radiculaires;

« Ne tache pas la structure dentaire;

« Ne contient pas d’eugénol, n'interfére pas avec les matériaux de restauration résineux.

COMPOSITION
8



- Pate Base: Résine Salicylate, Résine naturelle, Tungsate de calcium, Nanoparticules de Silice, Pigments;

« Pate Catalysatrice: Résine de Dilution, Mineral Trioxide Aggregate, Nanoparticules de Silice, Pigments.
INDICATION

Obturation de canaux radiculaires dans la dentition permanente en combinaison avec des matériaux de
scellement endodontique.

CONTRE-INDICATION

Hypersensibilité aux résines ou & d'autres composants du produit.

AVERTISSEMENTS

* MTA-FILLAPEX contient des résines susceptibles de provoquer une sensibilité chez certaines personnes. Ne
pas utiliser sur des personnes allergiques aux résines ou a n'importe quel autre composant du produit;

- Contact avec les yeux ou la peau: Il faut éviter le contact des deux pates séparées ou déja mélangées, avec
les yeux ou la peau. En cas de contact accidentel, rincer é avec de I'eau en

« Contact avec la muqueuse orale: Eviter le contact avec les tissus mous. En cas de contact accidentel, rincez
abondamment la région, en évitant Ia deg\u(ll\on du patient. En cas de persistance d'une certaine sensibilité,
consulter immédiatement un médeci

« Sila seringue est contaminée avec de la salive ou du sang durant application, jetez la seringue et ne
Iutilisez pas sur d'autres patients.

« S'assurer que les bouchons de la pate de base et de la pate catalysatrice ne soient pas permutés, car cet
échange peut provoguer le durcissement du produit dans le tube.

PRECAUTIONS

Il est recommandé d'utiliser une protection oculaire, ainsi que des vétements et des gants adéquats, tant pour
le patient que pour les professionnels, durant la manipulation du produit

CONSERVATION

« Conservez dans un endroit sec et frais, éloigné de sources de chaleur et d’humidité;

« Pour une meilleure conservation, ne pas le ranger dans un frigo;

- Maintenez le produit dament fermé.

TECHNIQUE D'UTILISATION

1. Prép al Avant | du MTA-FILLAPEX, préparer, nettoyer et sécher les
canaux radiculaires devant étre obturés, ément a la technique devant étre utilisée. Le
produit doit étre utilisé sous isolation absolue. L'humidité provenant des tubules dentinaires est suffisante pour




débuter la réaction de solidification du matériau;

2. Dosage et mélange:

« Seringue double: La seringue double garantit la proportion de mélange de 1:1. Pressez l'embout et délivrez
le matériau directement sur une plaque de verre, un bloc de mélange ou directement dans le conduit. Le
Produit doit étre utilisé immédiatement aprés le mélange;

« Tubes: Doser des quantités égales (1:1) des pétes et mélanger avec une spatule durant 30 secondes pour
homogénéiser le mélange;

3. Application: Utiliser le MTA-FILLAPEX conjointement avec des cones de gutta etiou d'argent, en recouvrant

les cones d'une fine couche du ciment et en la é a la technique utilisée.

MTA-FILLAPEX peut étre amené dans le canal avec des broches endodontiques;

ATTENTION: La pointe pour I'auto-mélange doit étre éliminée apres utilisation.

4. Extraction de I'obturation du canal radiculaire: Le MTA-FILLAPEX peut étre retiré en utilisant les techniques
conventionnelles d'extraction de la gutta;

5. Temps de travail: Le temps de travail est de 23 minutes.

ITALIANO
Cemento per otturazioni endodontico bioceramico
INTRODUZIONE
MTA-FILLAPEX & un sigillante bioceramico di canali radicolari basato su MTA (triossido minerale aggregato).
La sua composizione fornisce le seguenti qualita:
+ Indicato per la sigillatura permanente di canali radicolari;
« Elevata radiopacita;
+ Bassa espansione durante impostazione;
+ Bassa solubilita a contatto con fluidi tissutali;
« Caratteristiche di flusso ottimale per I'nserimento;
« Non macchia i denti;
« Materiale privo di eugenolo: non interferisce con impostazione di cementi di resina.
COMPOSIZIONE
+ Pasta Base: Resina di Salicilato, Resina Naturale, Tungstato di calcio, Nanoparticelle di Silice, Pigmenti;
+ Pasta Catalizzatore: Resina Diluendo, Triossido Minerale Aggregato, Nanoparticelle di Silice, Pigmenti.
INDICAZIONE
10
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MTA-FILLAPEX & un sigillante di canali radicolari destinato per la sigillatura permanente di canali radicolari e
puo essere utilizzato in combinazione con materiali di otturazione canalare.
CONTRO-INDICAZIONE
In pazienti con ipersensibilita nei confronti delle resine o altri componenti del prodotto.
AVVERTENZE
* MTA-FILLAPEX contiene resine che possono sensibilizzare individui suscettibili. Non usare in pazienti
allergici alle resine o altri componenti del prodotto;
« Evitare il contatto con gli occhi o la pelle. In caso di contatto, sciacquare immediatamente con acqua;
« Evitare il contatto con la mucosa orale. In caso di contatto, sciacquare con acqua ed evitare l'ingestione del
prodotto. Nel caso in cui qualsiasi sensibilita persiste, consultare prontamente un medico;
+ Se la siringa diventa contaminata con sangue o saliva durante 'applicazione, eliminare la sifinga e non usare
Su un ulteriore paziente.
« Assicurare che i coperchi della pasta base e catalizzatore non siano scambiati, perché lo scambio di questi
puo causare lindurimento del prodotto all‘interno del tubo.
PRECAUZIONI
Durante I'uso di questo prodotto, & al paziente e al pi usare indumenti protettivi adatti,
occhiali di protezione e guanti
CONSERVAZIONE
+ Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da umidita e fonti di calore;
+ Non conservare in frigorifero;
+ Conservare il prodotto ben chiuso.
TECNICA DIUSO

del canale : Prima dell del MTA-FILLAPEX, il canale radicolare
duvrebbe essere preparato e pulito secondo la tecnica endodontica selezionata. Il dispositivo richiede un
campo asciutto isolato; pertanto, I'umidita trovata nel canale o fumidita ambientale & sufficiente per avviare
indurimento del MTA-FILLAPEX;
2. Miscelazione:
+ Doppia sifinga: La doppia sifinga garantisce la parita di miscelazione in un rapporto 1:1. Premere lo stantuffo
per estrudere il materiale direttamente su una lastra di vetro, base di miscelazione o nel canale del dente. I
cemento deve essere utiizzato immediatamente dopo la miscelazione;
« Tubi: Mescolare unita di volume uguali (1:1). Mescolare per 30 secondi fino ad una consistenza omogenea;

mn



3. Inserimento: Utilizzare MTA-FILLAPEX con guttaperca o punti d'argento, rivestendoli con un sottile strato
di cemento e riempimento il canale radicolare secondo la tecnica selezionata. MTA-FILLAPEX puo essere
applicato nel canale radicolare con una spirale di Lentulo o, con una punta dell

adattata alla punta di auto-miscelazione;

ATTENZIONE: La punta di auto-miscelazione deve essere eliminata dopo 'uso.

4 delle del canale : Utilizzare le tecniche convenzionali per la rimozione delle
otturazioni di guttaperca;

5. Tempo di lavoro: 23 minuti.

ROMANA

Sigilant bioceramic pentru canalul radicular
INTRODUCERE

MTA-FILLAPEX este un sigilant bioceramic pentru canalul radicular bazat pe MTA (agregat din mineral trioxid).

Compozitia acestuia ofera urmétoarele calitati:
« Indicat pentru sigilarea permanents a canalelor radiculare;
« Radioopacitate mare;
+ Dilatare mic in timpul uscarii;
+ Solubilitate mic in contact cu fluidele tesutului
+ Caracteristici optime ale fluxului pentru insertie;
« Nu pateaza dintele;
« Material ce nu contine eugenol: nu interfereaza cu intarirea cimenturilor pe bazé de résina.
ATENTIE: Legile federale restrictioneaz vanzarea acestui produs de catre sau la ordinul unui medic
stomatolog
COMPOZITIE
Pasta de baza: salicilatul de rasind, résina naturalé, tungustat de calciu, nanomolecule de siliciu, pigmenti;
Pasta catalitica: rasina diluata, agregat din mineral trioxid, nanomolecule de siliciu, pigment
INDICATII
MTA-FILLAPEX este un sigilant al canalului radiculat creat pentru sigilarea permanent a canalelor radiculare
si poate fi folosit in combinatie cu materialele de obturatie ale canalului radicular.
CONTRAINDICAT!
La pacientii cu hipersensibilitate la résini sau orice alt component al produsului.
12
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AVERTISMENTE

« MTA-FILLAPEX contine rsini ce ar putea sensibiliza dantura pacientilor susceptibili. A nu se folosi la

pacientii alergici la rasini sau orice alt component al produsului;

+ Evitati contactul cu ochii sau cu pielea. In caz de contact, clatiti imediat cu apé:
ti bucale. In caz de contact, clatiti imediat cu apé si evitatj inghitirea

produsului. Tn cazul in care sensibilitatea persista, solicitati imediat asistenta medicala;

+ Dacé seringa devine contaminata cu saliva sau sange in timpul aplicaril, aruncati seringa si nu o folositi la

un alt pacient.

« Asigurati-va ca dopurile pastei de baz3 si a celel catalitice nu sunt deschise, deoarece deschiderea acestora

cauzeaza intarirea produsului din interiorul tubului

PRECAUTII

Tn timpul utilizari ca pacientul si medical s& poarte imbracaminte
adecvata pentru protectie, protecne a ochilor si manusi.

DEPOZITARE

+ Ase pastra la loc uscat si ricoros, departe de umiditate si surse de caldura;

« Anu se pastra la frigider;

« Pastrati produsul inchis ermetic.

TEHNICA DE UTILIZARE

1. Pregétirea canalului radicular: inainte de a introduce MTA-FILLAPEX, canalul radicular trebuie & fie
pregatit si curatat conform metodei endodontice alese. Dispozitivul necesita un camp izolat uscat; prin
urmare, umezeala de pe canal sau umiditatea ambiental este suficienta pentru a declanta intarirea lui
MTA-FILLAPEX;

2. Amestecare:

+ Seringa dubla: seringa dubla asigura un amestec egal cu raport de 1:1. Apasati pistonul pentru a elimina
materialul direct pe o placa de suclé pe o placé de amestecare sau pe canalul dentar. Cimentul trebuie
utilizat imediat dupa amestec:

+ Tuburile: Amestecati canm.au egale (1:1). Amestecati timp de 30 de secunde pana capété o consistenta
omogen:

3. Introducere: utilizati MTA-FILLAPEX cu ajutorul unor conuri de gurapercé sau argint, invelindu-le cu un
strat subtire de ciment si umpland canalul radicular conform tehnicil alese. MTA-FILLAPEX poate fi aplicat
pe canalul radicular folosind o frez spiralata sau direct, folosind un varf de aplicare adaptat Ia varful de




auto-amestecare;

AVERTISMENT: Varful de auto-amestecare trebuie aruncat dupa utilizate

4. Tnlaturarea umpluturii din canalul radicular: utilizati tehnicile conventionale pentru a inlétura umpluturile
de gutaperca:

5. Timp de lucru: 23 de minute

NEDERLANDS

Bio keramisch wortelkanaal afdichtmiddel

INTRODUCTIE

MTA-FILLAPEX is een bio keramiek wortelkanaal afdichtmiddel gebaseerd op MTA (mineraal trioxide
aggregaat). De compositie hiervan voorziet de volgende kwaliteiten:

+ Indicatie voor de afdichting van

+ Hoge radiopaciteit;

« Lage expansie gedurende zetting;

«Lage in contact met

+ Optimale stroomeigenschappen voor invoeging;

+ Kleurt de tand niet;

- Eugenol-vrij materiaal: interfereert niet met de zetting van kunststofcementen

OPGELET: De federale wet beperkt de verkoop van dit apparaat door of op voorschrift van een tandarts.
COMPOSITIE

Basis Pasta: Salicylaat Kunststof, jke Kunststof, Silica,
Catalyst Pasta: Verdunde Kunststof, Mineraal Trioxide Aggregaat, Nanodeeltjes Silica, kleurstoffen
INDICATIE

MTA-FILLAPEX is een wortelkanaal afdichtmiddel bedoeld voor de blijvende afdichting van wortelkanalen en
kan gebruikt worden in combinatie met obturatie i

CONTRA-INDICATIE

Bij patienten met hypersensitiviteit tegen de kunststof of andere componenten van het product.
WAARSCHUWINGEN

« MTA-FILLAPEX bevat kunststoffen die gevoelige personen kunnen sensibiliseren. Gebruik niet bij patienten
die allergisch zijn aan deze kunststoffen of adere componenten van het product;
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« Vermijd contact met ogen of huid. In geval van contact, spoel onmiddelijk met water;
+ Vermijd contact met mondsljmvlies. In geval van contact, spoel met water en voorkom inslikken van het
product. In geval enige overgevoeligheid aanhoudt, zoek prompt medische attentie;

+ Als de injectiespuit wordt verontreinigd met speeksel of bloed gedurende applicatie, gooi deze injectiespuit
dan weg en gebruik deze niet opnieuw bij een additionele patiént.

« Verzeker dat de lids van de base pasta en catalyst niet geswitched zijn, omdat hun switchen verharding kan
veroorzaken van het product binnenin de tube.

VOORZORGSMAATREGELEN

Gedurende het gebruik van dit product, is het dat de patiént en gebruik maken van
geschikte
OPSLAG

+ Houd in droge en koele plaats, weg van vochtigheid en hittebronnen;

« Niet bewaren in de koelkast;

+ Houd het product goed afgesloten.

GEBRUIK TECHNIEK

1. Wortelkanaal bereiding: V6r het inbrengen van MTA-FILLAPEX, het wortelkanaal zou bereid en gereinigd
moeten worden volgens de geselecteerde endodontische techniek. Het apparaat vergt een geisoleerd droog
veld; daarvoor, vochtigheid gevonden in het kanaal of in de luchtvochtigheid is voldoende om MTA-FILLAPEX-
verharding te initiéren;

2. Mengen:

« Dubbele injectiespuit: De dubbele injectiespuit waarborgt gelij mengen in een 1:1 ratio. Druk de plunjer met
extrusie materiaal direct op een glasplaat, mengpad of in het tandkanaal. De cement zou onmiddelijk gebruikt
moeten worden na mengen;

+ Tubes: Meng gelijke vol heden (1:1). Meng 30 seconden voor een homogene
consistentie;

3. Insertie: Gebruik MTA-FILLAPEX met guttapercha of zilverpunten, bedek hen met een dunne laag van de
cement en vul het wortelkanaal volgens de geselecteerde techniek. MTA-FILLAPEX kan toegepast worden in
het wortelkanaal met een Lentulo spiraal of, direct, met een applicator tip aangepast aan de zelf-meng tip;
WAARSCHUWING: De zelf-mixing tip moest weggeworpen na gebruik.

4. van de Gebruik de voor de van
guttapercha vullingen;




5. Werktjd: 23 minuten.

DEUTSCH

Biokeramischer endodontischer fiillzement

EINLEITUNG

MTA-FILLAPEX ist ein Biokeramischer Wurzelkanalversiegler basiert auf MTA (Mineraltrioxidaggregat). Die
Zusammensetzung dieses Produkts bietet folgende Vorteile:

. r die endg des

« Hohe Réntgendichte;

« Geringe Ausdehnung wéhrend der Insertion;

+ Niedrige Léslichkeit beim Kontakt mit Gewebefliissigkeiten;

« Optimale Flusseigenschaften fiir die Insertion;

« Verfarbt die Zahne nicht;

« Eugenol-freies Material: beeinflusst nicht das Auftragen von Harzzementen.

ZUSAMMENSETZUNG
. i Harz, C: A Pigmente;
« Katalysator: Harz, i ioxid, Pigmente.
EMPFEHLUNG
MTA-FILLAPEX wird fiir die des und kann in

mit Fii werden.

KONTRAINDIZIERUNG

Patienten mit Uberempfindlichkeit gegeniiber den Harzarten oder den anderen Bestandteilen des Produkts.
WARNUNGEN

* MTA-FILLAPEX enthélt Harzarten, die bei einigen Patienten Empfindlichkeit auslésen kénnen. Nicht bei

Patienten anwenden, die auf die Harzarten oder die anderen Bestandteile des Produkts allergisch reagieren;

+ Kontakt mit den Augen oder der Haut vermeiden. In solchem Fall, sofort mit Wasser abwaschen;
+ Kontakt mit der Mundschleimhaut vermeiden. In solchem Fall, mit Wasser spilen und das Schlucken des
Produkts verhindern. Falls die Empfindlichkeit andauert, sofort rztliche Hilfe suchen;

« Falls die Spritze wahrend des Gebrauchs mit Speichel oder Blut kontaminiert wird, Spritze entsorgen. Bei
keinem weiteren Patienten anwenden.
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« Sicherstellen, dass die Deckel der und des Ki nicht werden, da eine
Verwechslung dazu fithren kann, dass das Produkt in der Tube verhértet.
VORSORGEMASSNAHMEN

Wahrend des Gebrauchs dieses Produkts sollten sowohl der Patient als auch der Zahnarzt Schutzkleidung,
Augenschutz und Handschuhe tragen.

AUFBEWAHRUNG

« Trocken und kiihl lagern;

« Nicht im KuhIschrank aufbewahren;

« Produkt fest geschlossen aufbewahren.

ANWENDUNGSMETHODE

1. Vorbereitung des Wurzelkanals: Vor der Insertion des MTA-FILLAPEX muss der Wurzelkanal entsprechend
der und gESauberl werden. Das Gerét erfordert ein isoliertes,
trockenes Feld; it im Kanal oder L geniigt, dass das Harten des MTA-FILLAPEX
beginnt;

2. Mischung:

D itze: Diese Spritze ine Mischung im 1:1-Verhaltnis. Mit dem

Spritzenkolben das Material direkt auf eine Glasplalte Mischplatte oder in den Wurzelkanal driicken. Der
Zement muss sofort nach der Mischung angewendet werden;
« Tuben: Gleiche Volumeneinheiten mischen (1:1). 30 Sek mischen, um eine homogene Konsistenz zu

erlangen;

3. Insertion: MTA-FILLAPEX mit oder i den und mit einer diinnen Schicht
Zement bedecken. der Methode fiillen. MTA-FILLAPEX kann mit
einer Lentulo-Spirale im werden oder direkt mit einer an die Selbstmischungsspitze

angepassten Aunragssp\tze
WARNUNG: Die Selbstmischungsspitze muss nach Gebrauch entsorgt werden.
4. der der tblichen fir

Fiillungen;
5. Arbeitszeit: 23 Minuten.



SVENSKA

Biokeramisk material for rotkanalttning

INLEDNING

MTA-FILLAPEX 4r ett biokeramiskt rotakanaltatningsmaterial baserad pa MTA (Mineral Trioxide Aggregate).
4 ger foljande

« Avsett for permanent forsegling av rotkanaler.

« Hog radiopacitet;

+ Lag expansion under bindning;

« Lag Islighet i kontakt med vavnadsvétskor;

« Optimala flsdesegenskaper for applicering;

« Missfargar inte tanderna;

« Eugenolfritt material som inte inverkar negativt pa bindning av hartscement.

FORSIKTIGHET: Enligt lag far denna produkt endast saljas till och bestallas av tandlakare.

SAMMANSATTNING

Baspasta: naturharts, 3 pigment

Katalysatorpasta : Utspédningsharts, Mineral Trioxide Aggregate, nanopartikulér kiseldioxid, pigment.

INDIKATION

MTA-FILLAPEX ar ett material for rotkanalstétning avsett for permanent titning av rotkanaler och kan

anvandas i kombination med rotobturationsmaterial.

KONTRAREKOMMENDATION

Fér ej anvéndas pé personer som ar allergiska mot harts och andra bestandsdelar i produkten.

VARNING

« MTA-FILLAPEX innehaller harts som kan utiésa reaktioner hos allergiker. Far ej anvandas pa personer som

ar allergiska mot harts eller andra besténdsdelar i produkten.

+ Undvik kontakt med 6gon och hud. Vid ofrivillig kontakt, skolj genast med vatten.

+ Undvik kontakt med orala mjuka vavnader. Vid ofrivillig kontakt, skolj med vatten och undvik att svalja

produkten Om reaktion kvarstér, kontakta lakare omedelbart.

+ Om sprutan smutsas ned med saliv eller blod under applicering, kassera sprutan och anvand inte pa négon

annan patient.

. att och lock inte forvaxlas, dé detta kan orsaka hardning av produkten
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inuti tuben.

FORSIKTIGHET

Vid anvéndning av denna produkt bor bade patienten och tandlakare / skéterska anvanda lamplig
skyddskladsel, samt 6gonskydd och handskar.

FORVARING

« Férvara torrt och svalt, skyddat fran fukt och varme.

« Forvara inte i kylskap.

+ Se till att behallaren alltid r stangd.

ANVANDNINGSMETOD

1. BEREDNING AV ROTKANAL Fore inséttning av MTA-FILLAPEX bor rotkanalen forberedas och rengoras
enligt géllande endodontiskt tillvagagangssatt. Enheten kréver ett isolerat torrt féilt. Dérfor racker det med den
fukt som finns i kanalen eller i luften for att hardning av MTA-FILLAPEX ska inledas.

2. Blandning:

+ Dubbelspruta: Den dubbla sprutan garanterar jamn blandning i 1:1 - forhallande. Tryck pa kolven for att
extrudera materialet direkt pa en glasplatta, blandningsplatta eller i tandkanalen. Cementet maste anvéandas
omedelbart efter blandning

« Tuber: Blanda lika delar (1:1). Blanda i 30 sekunder for en homogen konsistens.

3. Applicering: Anvand MTA-FILLAPEX med guttaperka eller silverpunkter belagda med ett tunt lager av
cement och fyll rotkanalen i enlighet med vald teknik. MTA-FILLAPEX kan appliceras i rotkanalen med en
Lentulo-spiral eller direkt med en anpassad till

VARNING S]élvblandnlngsspetsen mésle kasseras efter anvandning

pa vanligt satt.

Albe'sl\d 23 mlnuler

DANISH

Biokeramisk rodbehandiing forsegling

INTRODUKTION

MTA-FILLAPEX er en biokeramisk rodbehandiing forsegling baseret p& MTA (mineral trioxid aggregat). Dens
sammenszetning giver folgende kvaliteter:

« Indiceret til permanent forsegling af rodkanaler;



« Hgj rantgenfasthed;
+ Lav ekspansion under indstilling;
+ Lav opleselighed i kontakt med vaevsvaesker;
+ Optimale flydeegenskaber for indszettelse;
« Pletter ikke tanden;
« Eugenol-fri materiale: interfererer ikke med indstillingen af harpiks cement.
ADVARSEL: Faderal lovgivning m& kun szlge dette produkt af eller efter henvisning af en tandizege.
SAMMENSZATNING
Basis pasta: Salicylate harpiks, Natural harpiks, Calcium wolframat, Nanopartikler silikater, Pigmenter;
Katalysatorpasta: Fortyndende Harpiks, Mineral trioxid aggregat, Nanopartikler silikater, Pigmenter.
INDIKATION
MTA-FILLAPEX er en biokeramisk rodbehandiing forsegling bestemt til permanent forsegling af rodkanaler og
kan anvendes i kombination med rodkanal teetning materialer.
MODINDIKATION
Hos patienter med overfalsomhed over for harpiks eller andre komponenter af produktet.
ADVARSLER
« MTA-FILLAPEX indeholder harpikser, der kan sensibilisere modtagelige individer. Brug ikke hos patienter
allergiske overfor harpiks eller andre komponenter i produktet;
+ Undgé kontakt med gjnene og huden. I tilfeelde af kontakt, skyl straks med vand;
+ Undg kontakt med mundslimhinden. | tifzlde af kontak, skyl med vand og forhindre synkning af produktet.
Hvis fortszetter, sag
« Hvis sprajten bliver forurenet med spyt eller blod under pafaringen, bortskaf sprjten og anvend ikke pa en
ekstra patient.
+ Serg for, at lagene pé basis pasta og katalysatorpasta ikke byttes om, da udskifttning af disse kan forrsage
heerdning af produktet inde i roret.
FORHOLDSREGLER
Under brug af dette produkt, anbefales det at patienten og bruger egnede
sjenbeskyttelse og handsker.
LAGRING
+ Opbevar i tart og keligt sted, veek fra fugt og varmekilder;
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« M ikke opbevares i koleskab;
- Opbevar produktet teet tilukket.
B RUGSTEKNIK

Forud for af MTA-FILLAPEX ber rodkanalen forberedes og renses

med den valgte teknik. Enheden kraever et isoleret tort felt; derfor, er fugt
der er fundet i kanalen eller i den omgivende fugtighed tilstraekkelig il at initiere MTA-FILLAPEX haerdning;
2. Blanding
« Dobbelt sprejte: Den dobbelte sprajte sikrer en lige blanding i et 1:1 forhold. Tryk stemplet for at presse
materiale direkte p& en glasplade, blandingspude eller i tandkanalen. Cementet skal anvendes umiddelbart
efter blanding;
« Ror: Bland volumenenheder ligelidt (1:1). Bland i 30 sekunder til en homogen konsistens;
3. Indseettelse: Brug MTA-FILLAPEX med guttaperka eller slv point, beleeg med et tyndt lag af cement og fyld
rodkanalen i overensstemmelse med den valgte teknik. MTA-FILLAPEX kan anvendes i rodkanalen med en
Lentulo spiral eller direkte, med en applikator spids tilpasset til selvblandings spidsen;
ADVARSEL: Den selv-blandende spids skal kasseres efter brug.
4. Fjernelse af fyldning til rodbehandling: Brug de konventionelle teknikker til fiernelse af guttaperka fyldninger;
5. Arbejdstid: 23 minutter.

SUoMI

Biokeraaminen juurikanavan sulkija

ESITTELY

MTA-FILLAPEX on biokeraaminen juurikanavan sulkija, joka pohjautuu MTA:han (mineraali trioksidi
aggregaatti). Sen koostumus tarjoaa seuraavat ominaisuudet:

« Tarkoitettu juurikanavien pysyvaan sulkemiseen;

« Korkea réntgennakyvyys;

* Matala leviaminen asettamisen aikana;

« Matala liukoaminen kontaktissa kudosnesteiden kanssa;

-0 varten;

« Ei tahraa hampaita;

+ Eugenoli-vapaa materiaali: ei hairitse hartsisementtien levittamista.

VAROITUS: Valtiollinen laki rajoittaa taméan tuotteen myynti& 2t tai heidan




KOOSTUMUS

1 hartsi, K piidioksidi, pigmentit;
piidioksidi, pigmentit.

L
KAYTTOTARKOITUS
MTA-FILLAPEX on juurikanavan sulkija, joka on tarkoitettu sulkemaan juurikanavat pysyvésti, ja sité voidaan
kéyttad yhdessé juurikanavan obturointimateriaalien kanssa.

El SAA KAYTTAA

Potilailla jotka ovat hyperherkki tuotteen hartsia tai muita ainesosia kohtaan

VAROITUKSET

« MTA-FILLAPEX sisaltéa hartsia jotka saattavat herkistaé tiettyja yksiloitd. Al kéytd tuotetta potilailla, jotka
ovat allergisia hartsille tai tuotteen muille ainesosille;

+ Valta kontaktia silmien ja ihon kanssa. Jos tuotetta joutuu néihin paikkoihin, huuhtele valittomésti vedells;
+ Valta kontaktia suun limakalvojen kanssa. Jos tuotetta joutuu alueelle, huuhtele vedella ja esta tuotteen
nieleminen. Jos herkkyytta esiintyy, hanki la&karin apua pikaisesti;

+ Jos ruisku likaantuu syljest tai veresta levityksen aikana, havité ruisku &laké kéyté sita toisilla potilailla

+ Varmista etté pohja- ja katalystitahnan kannet eivét vaihdu, sill niiden vaihtuminen saattaa aiheuttaa
tuotteen kovettumisen tuubin Sisalls.

VAROTOIMENPITEET

Tuotteen kyton aikana on suositeltavaa etté seké potilas et l44kari kéyttavéit suojavaatteita, silmésuojaa
seka hanskoja.

SAILYTYS

+ Sailyta kuivassa ja viiledssé paikassa, pois kosteudesta ja lAmmonlahteista;

« Ala stilytd jaskaapissa;

+ Pidé tuote tiukasti suljettuna.

KAYTTOOHJEET

1. Juurikanavan valmistelu: Ennen MTA-FILLAPEX :in tulee olla ja
puhdistettu riippuen valitusta juurihoitotekniikasta. Laite vaatii eristetyn ja kuivan pinnan; kanavan tai iiman
kosteus on tarpeeksi aloittamaan MTA-FILLAPEX :in kovettamisen;

2. Sekoittaminen:

« Tuplaruisku: Tuplaruisku varmistaa tasaisen 1:1 suhteessa. Paina mantaa
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uoraan tai suoraan Sementti tulee Kayttaa

valittomasti sekoituksen jalkeen;

« Tuubit: Sekoita tasainen maara aineita (1:1). Sekoita 30 sekunnin ajan homogeenisen koostumuksen

saamiseksi;

3. Asettaminen: Kayta MTA-FILLAPEX :ia guttaperkan tai hopeakérkien kanssa, peittéen ne ohuella

kerroksella Semenﬂlaja tayttaen valitun tekniikan MTA-FILLAPEX voidaan levittaa
piraalilla tai suoraan 4 johon on liitetty A Karki;

VAROITUS: Itsestaansekoittava kérki tulee havittaa kayton jalkeen.

4. Juurikanavan taytteen poisto: Kayta yleisia tekniikoita guttaperkka-taytteiden poistamiseksi;

5. Tyoskentelyaika: 23 minuuttia.

HRVATSKI

Biokeramicko brtvilo korijenskih kanala

uvoD

MTA-FILLAPEX je biokeramicko brtvilo korijenskih kanala na bazi MTA (mineralnog trioksidnog agregata).
Svojim sastavom nudi sljedece kvalitete:

« Trajno brtvi korijenske kanale;

« Visoka radioneprozimost;

+ Niska ekspanzija tijekom uvrSéivanja;

+ Niska topljivost u doticaju s tjelesnim tekucinama;

- Optimalne karakteristike protoka kod umetanja;

« Ne ostavija mrlje na zubu;

+ Materijal bez eugenola: ne utjece na oblikovanje smole za udvrscivanje.

OPREZ: Prema federalnom zakonu ovaj uredaj mogu prodavati samo stomatolozi ili prema nalogu
stomatologa.

Temeljna pasta: Salicilna smola, prirodna smola, kalcijev volframat, silicij s nanogesticama, pigmenti;
Katalizacijska pasta: Smola za razrjedivane, mineralni trioksidni agregat, silicij s nanogesticama, pigmenti.
INDIKACIJA

MTA-FILLAPEX je br‘tvllc Kon]enskm kanala namijenjeno za tramo brtvljen]e korijenskih kanala koje se moze
Koristiti u a brivljenje




KONTRAINDIKACIJE

Kod pacijenata koji su hiperosetljivi na smole ili druge sastavne dijelove proizvoda.

UPOZORENJA

+ MTA-FILLAPEX sadrzi smole koje mogu nadraziti osjetljive pojedince. Ne koristite na pacijentima alergicnima

na smole ili druge sastavne dijelove proizvoda;

« Izbjegavajte doticaj s oima ili kozom. U slucaju doticaja, odmah isperite vodom;

« Izbjegavajte doticaj s oralnom sluznicom. U slucaju doticaja, isperite vodom i sprijecite gutanje proizvoda. U

slucaju produliene osjetljivosti, brzo potraZite pomoc lijecnika;

« Ako se Sprica kontaminira slinom ili krviju tijekom primjene, bacite je i nemojte je koristiti na drugom

pacijentu.

+ Pazite da ne zamijenite poklopca temeline paste i katalizatora, jer u tom bi slucaju moglo doci do

stvrdnjivanja proizvoda u tubi.

MJERE OPREZA

Prilikom upotrebe proizvoda, preporuéujemo da pacijent i stomatolozi koriste prikladnu zastitnu odjecu,

zastitne naodale i rukavice.

CUVANJE

+ Cuvajte na suhom i hladnom mjestu, podalie od viage i izvora topline;

« Nemojte drzati u hladnjaku;

« Proizvod treba biti cvrsto zatvoren.

TEHNIKA UPOTREBE

1. Priprema korijenskog kanala: Prije no $to umetnete MTA-FILLAPEX, korijenski kanal trebate pripremiti i

otistiti u skladu s odabranom endodontskom tehnikom. Uredaj zahtijeva izoliranu suhu povrsinu; viaga koja se

nalazi u kanalu ili viaga iz okruzenja dovoline su za pokretanje MTA-FILLAPEX stvrdnjavanja;

2. Mijesanje:

« Dvostruka Sprica: Dvostruka $prica osigurava ravnomjerno mijesanje u omjeru 1:1. Pritisnite cep kako biste

sadrzaj izgurali izravno na stakalce, podlozak za mijesanje ili u kanal zuba. Ugvrsciva trebate koristiti odmah

nakon mijesanja;

« Tube: Pomijesajte jednake kolicine (1:1). Mijesajte 30 sekundi kako biste postigli homogenu konzistentnost;

3. Umetanje: Koristite MTA-FILLAPEX s gutaperkom ili primjesama srebra, obloZite tankim slojem uévricivaca

i ispunite korijenski kanal u skladu s odabranom tehnikom. MTA-FILLAPEX u korijenski kanal mozete nanijeti

Lentulo spiralom ili pak neizravno, nastavkom aplikatora koji je postavijen na vrh za automatsko mijesanje;
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UPOZORENJE: Vrh za automatsko mijesanje nakon upotrebe bacite.
4. Uklanjanje ispune korijenskog kanala: Za uklanjanje gutaperka ispuna koristite konvencionalne tehnike;
5. Vileme obrade: 23 minute.

SLOVENSCINA

Biokeramicno tesnilo koreninskega kanala

PREDSTAVITEV

MTA-FILLAPEX je biokeramicno tesnilo koreninskega kanala na osnovi MTA (mineralni trioksidni agregat).

Njegova sestava omogoéa naslednje prednosti:

« Indikacija za trajno tesnenje koreninskih kanalov;

« Visoka rentgenska gostota;

« Majhna ekspanzija med utrjevanjem;

+ Nizka topnost v kontaktu s tkivnimi fluidi;

+ Optimalne reoloske lastnosti za vstavijanje;

« Ne obarva zoba;

+ Material ne vsebuje eugenola: ne moti utrjevanja polimernih cementov.

SESTAVA

- Osnovna pasta: Salicilna smola, naravna smola, kalcijev volframat, nanodelci silicijevega dioksida, pigmenti;

- Katalizator: Redcilna smola, mineralni trioksidni agregat, nanodelci silicijevega dioksida, pigmenti

INDIKACIJA

MTA-FILLAPEX je tesnilo koreninskega kanala, namenjeno trajnemu tesnenju koreninskega kanala in je lahko

uporablieno z materiali za obturacijo koreninskega kanala.

KONTRAINDIKACIJA

Pri pacientih z visoko obcutljivostjo na polimerno smolo ali katero od komponent izdelka.

OPOZORILA

« MTA-FILLAPEX vsebuje smole, ki lahko povzrotijo preobcutljivostno reakcijo pri obcutfivih posameznikih.

Tega izdelka ne uporabljajte pri pacientih z alergijo na smolo ali posamezne komponente.

+ 1zogibaite se kontaktu z ocmi ali koZo. V/ primeru kontakta takoj izperite z vodo:

« 1zogibaite se kontaktu s sluznico. V primeru kontakta izperite z vodo in prepretite goltanje produkta. Ce
cutlivost ne preneha, poisite ko pomot;




« Ce se brizgalka med nanasanjem kontaminira s slino ali krvjo, jo odloZite in ne uporabljajte na drugem
pacientu.
« Prepregite zamenjavo posod osnovne paste in katalizatorja, saj zamenjava povzroéi utrjevanje izdelka
znotraj tube.
OPOZORILA
Med uporabo tega izdelka je priporogjivo, da pacient in zdravnik uporabljata primerno zaséitno obleko, zadgito
o€i in rokavice.
SKLADISCENJE
« Hranite na suhem in hladnem mestu stran od vlage in virov toplote;
« Ne shranjujte v hladilniku;
+ Embalaza naj bo vedno trdno zaprta.
NACIN UPORABE
1. Priprava kanala korenine: Pred vnosom MTA-FILLAPEX je potrebno pripraviti in ogistiti koreninski kanal
glede na izbrano endodontsko tehniko. Priprava zahteva izolirano suho pole; viaga v kanalu ali ozragju
zado$ca za zacetek utrjevanja MTA-FILLAPEX;
2. Mesanje:
« Dvojna brizgalka: Dvojna brizgalka zagotavija enakomerno razmerje mesanja 1:1. Pritisnite bat da iztisnete
material neposredno na stekleno plo$to, mesalno ploscico ali v kanal zoba. Cement mora biti uporabljen
neposredno po mesanju;
- Tube: Za mesanje uporabite enako veliki tubi (1:1). Meajte 30 sekund do homogene konsistence;
3. Vstavljanje: Uporabite MTA-FILLAPEX z gutaperéo ali srebrim zatiéem, pokrite s tanko plastjo cementa in
zapolnite koreninski kanal skladno z izbrano tehniko. MTA-FILLAPEX lahko uporabite v koreninskem kanalu z
lentulo ali neposredno s konico aplikatorja prilagojeno samomesalni konici;
'OPOZORILO: Samo-mesalno konico po uporabi odvrzite.
4. Odstranjevanje polnjenja kanala: Za odstranjevanje polnjenja gutaperce uporabite klasiéne tehnike;
5. Delovni ¢as: 23 minut.
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SLOVENSKY

Biokeramicka impregnécia korefiového kanalika

uvoD

MTA-FILLAPEX je biokeramicka impregnécia korefiového kanalika, zalozena na MTA (mineral trioxide
aggregate). Jej Zozenie md nasledujce viastnost

na jch kanalikov;

+ Vysoka nepriepustnost pre Ziarenie;

+ Nizka roztaznost pri tuhnuti;

+ Nizka pri kontakte s

+ Optimélna charakteristika toku pri vkladar
+ Nerobi na zube 3kvry;

+ Material neobsahujci eugenol: nenarusuje tuhnutie Ziviénych cementov.

UPOZORNENIE: Podla federaineho zakona sa tento prostriedok moze predat iba zubnému lekarovi alebo na
objednéavku zubného lekara.

ZLOZENIE
ZaKladna pasta: Salicylate Resin, prirodna Zivica, Natural Resin, Calcium Tungstate, Nanoparticulated Silica,
Pigments;

Katalyzatorova pasta: Diluting Resin, Mineral Trioxide Aggregate, Nanoparticulated Silica, Pigments.
INDIKACIE

MTA-FILLAPEX je impregnacia korefiového kanalika uréend na stalu impregnaciu korefiovych kanalikov a
moze sa pouzivat v s i na upchatie kanalika

KONTRAINDIKACIE

U pacientov, ktori st precitliveni na Zivice alebo iné zlozky produktu
VAROVANIE

« MTA-FILLAPEX obsahuje Zivice, ktoré mozu u nachylnych osob zvysit citlivost. Nepouzivajte u pacientov
alergickych na Zivice alebo iné zlozky produktu;

+ Dbajte na to, aby nedoslo ku kontaktu s ocami alebo pokozkou. V pripade kontaktu okamzite oplachnite
vodou;

+ Dbajte na to, aby nedoslo ku kontaktu so sliznicou wst. V pripade kontaktu oplachujte vodou a zabrarite
pozitiu produktu. V pripade, Ze citlivost pretrvava, vyhladajte rychlo lekarsku pomoc;




+ Pokial sa pri aplikacil injekéna striekatka kontaminuje slinami alebo krvou, striekacku zlikvidujte a
nepouzivajte pre dalsieho pacienta.

+ Dbajte na to, aby sa nezamenili vietka zakladnej pasty a katalyzétora, pretoZe takto zamena by mohla
sposobit vytyrdnutie produktu vnutri tuby.

PREDBEZNE OPATRENIA

Pocas pouitia produktu sa odporia, aby pacient a zdravotnik pouZivali vhodny ochranny odev, ochranu
oti a rukavice.

SKLADOVANIE

+ Uchovavajte na suchom a chladnom mieste, mimo vihka a zdrojov tepla;

+ Neukladajte do chladnicky;
« Produkt uchovavaite pevne uzatvoreny.

SPOSOB POUZITIA

1. Priprava korefiového kanalika: Skor ako pouZijete MTA-FILLAPEX, je potrebné pripravit korefiovy kanalik
a vygistit ho v stlade so zvolenou endodontickou technikou. Pripravok vyZaduje izolované suché pole, takze
vihkost v kanaliku alebo vihkost okolitého prostredia stadi na to, aby MTA-FILLAPEX zacal tvrdnut.

2. Mieanie

« Dvojita injekéna striekacka: Dvojta injekéna striekacka zaistuje rovnomerne miesanie v pomere 1:1. Stlatte
piest a vytlacte materidl priamo na trecie sklo, miesaciu podiozku alebo do kanalika zuba. Cement sa musi
pouzit okamzite po zmieSant;

+ Tuby: ZmieSajte rovnaké mnoZstvo (1:1). MieSajte potas 30 sekund, aZ je konzistencia homogénna;

3. Vkladanie: MTA-FILLAPEX pouzivajte s gutapercou alebo striebornymi Gapmi, pokryte ich tenkou vrstvou
cementu a vypliite korefiovy kanalik v sulade so zvolenou technikou. MTA-FILLAPEX sa moze aplikovat

do korefového kanalika pomocou Spiralového pinica korefiového kanalika alebo priamo hrotom aplikatora,
upraveného ako miesaci hrot.

VAROVANIE: Miegaci hrot sa musi po pouZiti zlikvidovat.

4.0 ie vypine kandlika: Na j vypine pouzite techniky;

5. Pracovny Gas: 23 minat.
POLSKI
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WSTEP
MTA-FILLAPEX jest i i na bazie agregatu tréjtienku minerainego (z
ang. MTA - mineral trioxide aggregate). Jego skiad zapewnia nastepujace cechy:

+ Wskazany do trwatego uszczelniania kanatow korzeniowych;

« Wysoka
« Niskie rozszerzenie podczas wiazania;

+ Niska rozpuszczalnos¢ w kontakcie z plynami tkankowymi;

+ Optymalne do wprowadzenia wlasciwosci przeplywu;

« Nie plami zgba;

« Material nie zawierajacy eugenolu: nie koliduje z ustawieniem cementow zywicznych.

SKLAD

+ Pasta Bazowa: Zywica Salicylowa, Zywica Naturalna, ian Wapnia,

Barwniki;

+ Pasta Katalizujaca: Zywica Rozcieficzona, Agregat Tréjtienku Mineralnego, Nanoczastki Krzemionki,
Barwniki.

WSKAZANIA
MTA-FILLAPEX jest do trwatego kanaiow
i moze by¢ w z do wypetnieft kanalowych wypenieniem.

PRZECIWSKAZANIA

U pacjentow z nadwrazliwoscia na zywice lub inne sktadniki produktu.

OSTRZEZENIA

« MTA-FILLAPEX zawiera zywice, ktére moga uczulié osoby wrazliwe. Nie nalezy go stosowat u pacjentow
uczulonych na zywice lub inny skfadnik produktu;

« Unikac kontaktu z oczami i skéra. W przypadku kontaktu, natychmiast przemy¢ woda;

+ Unika kontaktu z blona $luzowa jamy ustnej. W przypadku kontaktu przemyé woda i zapobiec polknigciu
produktu. W sie sie z lekarzem;

+ Jesli podczas aplikacji dojdzie do zanieczyszczenia strzykawki ling lub krwia, nalezy wyrzucié strzykawke i
nie uzywaé jej na innym pacjencie.

+ Dopilnowat, by nie doszlo do zamiany zakretek pasty bazy i pasty katalizujace}, poniewaz moze to
doprowadzi¢ do stwardnienia produktu wewnatrz tubki




SRODKI OSTROZNOSCI

W trakcie stosowania tego produktu zaleca sie, by pacjent i lekarz uzywali odpowiednia odziez ochronna,
oslong oczu i rekawiczki.

PRZECHOWYWANIE

+ Przechowywat w suchym i chlodnym miejscu, z dala od wilgoci i zr6det ciepta;

« Nie przechowywac w lodéwce;

« Produkt przetrzymywac szczelnie zamkniety.

SPOSOB UZYCIA

1. Przygotowanie kanatu korzenia: Przed wprowadzeniem MTA-FILLAPEX, kanat korzenia powinien by¢
przygotowany i oczyszczony zgodnie z wybrana technika endodontyczna. Produkt wymaga izolowanej, suchej
powierzehni; dlatego wilgo¢ znajdujaca sie w kanale lub w otoczeniu jest wystarczajaca do zapoczatkowania
twardnienia MTA-FILLAPEX;

2. Mieszanie:

« Strzykawka podwojna: Podwojna strzykawka zapewnia réwne mieszanie w stosunku 1:1. Naciénij tioczek
w celu wycisnigcia materialu bezposrednio na szklana plytke podkladke do mieszania lub do kanatu zeba.
Cement nalezy zuzy¢ natychmiast po wymieszaniu;

« Rurki: réwne jednostki (1:1). Miesza¢ przez 30 sekund w celu uzyskania
jednorodnej konsystenci;

3. Wprowadzenie: Uzywa¢ MTA FILLAPEX z gutaperka lub amalgamatem srebra, powlekajac ich cienka
warstwa cementu i wypelniajac kanat stosownie do wybranej techniki. MTA-FILLAPEX mozna zaaplikowat
w kanale korzenia uzywajac spirali Lentulo lub bezposrednio za pomoca aplikatora dostosowanego do samo
mieszajace] koricowki;

OSTRZEZENIE: Samo mieszajaca koficowka musi by¢ wyrzucona po uzyciu.

4. Usuwanie wyps : Uzyj technik do usuwania wypetnier gutaperka;

5. Czas pracy: 23 minuty.

Biokeraamiline juureravi tsementtaidis
SISSEJUHATUS
MTA-FILLAPEX on MTA (mineraaltrioksiidi agregaat) baasil vaimistatud biokeraamiline juurekanali
tsementtaidis. See koostis annab tootele jérgmised omadused: Naidustatud ja&vhammaste juureravis téidiste
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tegemiseks;

- Suur réntgenkontrastsus;

+ Vahene paisumine kinnistumisel;

+ Vihene lahustuvus kokkupuutel koevedelikega;

« Ei jita plekke hambastruktuurile;
+ Ei sisalda eugenooli, ei reageeri vaigupdhiste taastustoomaterjalidega.

KOOSTIS

. vaik, , rani
K L agregaat, rani
NAIDUSTUS

Juurekanalite taitmine jadvhammastel koos juureravi tihendusmaterjalidega.
VASTUNAIDUSTUS
Ulitundlikkus vaikude v toote muude koostisainete suhtes.
HOIATUSED
« MTA-FILLAPEX sisaldab vaike, mis véivad tekitada monel inimesel tlitundiikkust. Mitte kasutada vaikude vGi
toote mdne muu komponendi suhtes allergilistel inimestel;
+ Silma v5i nahale sattumise korral: Tuleb valtida mdlema pasta eraldi vdi juba kokku segatuna koos sattumist
silma vdi nahale, juhuslikul silma vai nahale sattumisel pesta viivitamatult rohke veega;
+ Suu limaskestadele sattumise korral: Valtida sattumist pehmetele kudedele. Juhusliku pehmetele kudedele
sattumise korral pesta koht rohke veega, valtides allaneelamist patsiendi poolt. Ulitundlikkuse piisimise korral
konsulteerida viivitamatult arstiga;
+ Kui siistal on toote pealekandmise ajal saastunud siilje vGi verega, visake siistal &ra ja érge seda kasutage
teistel patsientidel
+ Veenduge, et baaspasta ja katalisaatori korgid ei laheks vahetusse, sest korkide vahetamine vaib
pohjustada toote kvastumist tuubis.
ETTEVAATUSABINOUD
Toote kaitlemise ajal on nii patsientidel kui ka spetsialistide! soovitatav kasutada silmakaitset, nagu ka sobivat
kaitseriletust ja -kindaid.
HOIDMINE
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+ Hoida kuivas ja jahedas kohas eemal kuumuse allikatest ja kaitstult niiskuse eest;
+ Toote paremini séilimiseks mitte hoida kilmkapis;

 Hoida toodet korralikult suletud pakendis.

KASUTUSTEHNIKA

1. Juurekanali prepareerimine Enne MTA-FILLAPEX pealekandmist prepareerida, puhastada ja kuivatada
juurekanalid, millesse taidist pannakse, vastavalt kasutatavale juureravitehnikale. Toodet tuleb kasutada suu
taielikult isoleerimisega. Dentiinist eralduv niiskus on piisav materjali kinnistumisreaktsiooni aktiveerimiseksl;

2. Doseerimine ja segamine:

+ Topeltsiistal: Topeltsiistal tagab segu vahekorra 1:1. Vajutage kolbi ja laske materjal otse Klaasplaadile,
segamisplokile vdi otse kanalikéiku. Toodet tuleb kasutada kohe parast valmissegamist;

+ Tuubid: Doseerida malemat pastat vordses koguses (1:1) ja segada spaatliga 30 sekundit iihtlaseks seguks;
3. Pealekandmine: Kasutada toodet MTA-FILLAPEX gutapertsist ja/voi hobedast koonustega, kattes koonused
Shukese kihi ja vastavalt tehnikale. MTA-FILLAPEX pasta vGib viia
kanalisse Lentulo spiraaliga;

TAHELEPANU: Isesegav otsik tuleb pérast kasutamist ra visata.

4. Taidise juurekanalist eemaldamine: MTA-FILLAPEX saab kasutad 4 S
taidiste eemaldamise tehnikaid;

5. Tovaeg: tovaeg on ligikaudu 23 minutit.

LIETUVISKAI

Biokeraminis endodontinis uZpildomasis cementas

IVADAS
MTA-FILLAPEX - tai biokeraminis cementas Saknies kanaly uzpildymui, pagristas MTA (mineraly trioksido
agregatu). Jo sudétis suteikia gaminiui Sias savybes: nuolatiniy danty

« Aukitas rentgenokontrastiskumas.
« Zemas kietéjimo plétimasis.

« Zemas tirpumas gaminiui kontaktuojant su audiniy skysiais.
+ Puikus klampumas Saknies kanaly uzpildymui

+ Nesudaro démiy danties struktiroje.

+ Jo sudétyje néra eugenolio, todel néra su der

SUDETIS
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+ Baziné pasta: Salicilato derva, natarali derva, kalcio volframatas, nanodaleliy silicio dioksidas, pigmentai.
+ Katalizatoriaus pasta: Tirpi derva, mineraly trioksido agregatas, nanodaleliy silicio dioksidas, pigmentai.
INDIKACIJA

Nuolatiniy danty Saknies kanaly
KONTRAINDIKACIJA
Hiperjautrumas dervoms ar kitiems gaminio komponentams.

ISPEJIMAI

« MTA-FILLAPEX sudétyje yra dervy, kurioms kai kurie asmenys yra ypa jautris. Nenaudoti asmenims, kurie
yra alergiéki dervoms ar kitiems gaminio komponentams.

+ Kontaktas su akimis ar oda: Bitina isvengti abiejy pasty atskirai ir jy miginio kontakto su akimis ar oda,
netyZinio kontakto atveju nedelsiant gausiai nuplauti vandeniu.

+ Kontaktas su burnos audiniais: Vengti kontakto su drégnais audiniais. NetyCinio kontakto atveju gausiai
nuplauti kontakto zona, vengiant, kad pacientas produkta nuryty. Jei pasireiskia koks nors jautrumas,
nedelsiant kreiptis j gydytoja.

+ Jei gaminio talpinimo metu Svirkstas bty infekuotas seilémis ar krauju, iSmesti Svirksta ir nenaudoti kitiems
pacientams.

+ Uztikrinti, kad bazings pastos ir katalizatoriaus pastos dangteliai nebity sukeisti, kadangi ju sukeitimas gali
salygoti gaminio sukietéjima tabelgje.
ATSARGUMO PRIEMONES
Tiek paci tiek

kartu su

gaminio i metu naudoti akiy apsaugas
bei atitinkamus drabuzius ir pirstines.

SANDELIAVIMAS

+ Sandéliuoti sausoje ir vésioje patelpoe, atokiai nuo drégmes ir karscio Saltiniy.

Saldiklyje.

. Lalkykus gamln] inkamat uzdaryta,
NAUDOJIMO BUDAS

1. Saknies kanalo paruosimas: Pries dédami MTA-FILLAPEX, isvalykite ir

Saknies kanalus, laikydamiesi naudojamos endodontines technikos instrukcijy. Produktas turi bati naudojamas
kartu su koferdamu. Danty kanaly skleidZiamos drégmes pakanka, kad prasidéty medziagos kietéjimo
reakcija.
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2. Dozavimas ir maigymas:

+ Dvigubas Svirkstas: Dvigubas $vikstas uztikrina maisymo proporcijg 1:1. Spauskite plunzerj ir patalpinkite
medziaga tiesiai ant suknnes plokstelés, maisymo padékliuko ar tiesiai | kanala. Gaminys turi bati naudojamas
nedelsiant po naudo

I Tabeles: Dozuokita vienodus pasty kiekius (1:1) ir maiSykite 30 sekundziy, kol miginys bus visiskai
homogenigkas.

3. Talpinimas: Naudokite MTA-FILLAPEX Kartu su tios a isciais, kaistius
plonu cemento sluoksniu i vykdy pagal jama technika. MTA-FILLAPEX gali bati
idedamas | kanala naudo]ant Lemulo sp\rales

DEMESIO: iSym
4. Saknies kanalo uzpndymo pasanmmas MTAFILLAPEX gau mm pasalinamas naudojant jprastines
gutapertios pasalinimo technikas.

5. Darbo laikas: Darbo laikas yra 23 minutés.

LATVISKI

Biokeramisks saknu kanalu hermatikis

IEVADS

MTA-FILLAPEX ir biokeramisks saknu kanalu hermétikis uz MTA (minerals agregéts trioksids) bazes. Ta
sastavs nodrosina $adas pasibas:

+ Paredzats iiglaicigai saknu kanalu hermetizacijai;

« Augsts rentgenkontrastainum
« Zema paplasinasanas sacietéjot;

+ Zema ¥iSana kontakta ar audu Skidrumiem;
- Optimala plustamiba, ievietojot materialu;

« Nenokraso zobu;
+ Nesatur eigenolu:
UZMANTBU! ASV federalie tiesibu akti ierobeZo §is ierices tirdzniecibu, atlaujot to iegadaties tikai no zobarsta
vai ar zobarsta rikojumu.

SASTAVS

Pamatpasta: salicilata sveki, dabiskie sveki, kalcija volframats, kvarca nanodalinas, pigmenti.

Katalizatora pasta: $Kistosie sveki, minerals agregats trioksids, kvardca nanodalinas, pigmenti.
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INDIKACIJAS
MTA-FILLAPEX ir saknu kanalu hermetikis pastavigai pastavigo zobu saknu kanalu plombgsanai, un to var
izmantot kombinacija ar saknu kanalu obturacijas materiliem.
KONTRINDIKACIJAS
Nevajadzétu izmantot pacientiem, kuriem ir hiperjutiba pret svekiem vai citam produkta sastavdalam.
BRIDINAJUI
« MTA-FILLAPEX satur svekus, kuri var izraisit sensibilizaciju pacientiem, kuri ir jutigi pret tiem. Neizmantot
pacientiem, kuriem ir alergiskas reakcijas pret svekiem vai citam produkta sastavdalam.

+ Nepielaut noklaSanu acts vai uz adas. Kontakta gadijuma nekavéjoties skalot ar adeni
+ Nepielaut kontaktu ar mutes glotadu. Kontakta gadfjuma skalot ar adeni, nepielaut produkta noriganu. Ja
kairinajums nepariet, steidzami meklgjiet medicinisko palidzibu.
- Ja materiala uzliksanas laika Sfircé ieklUst siekalas vai asinis, izmetiet to un nelietojiet citu pacientu
arstesana
+ Nedrikst sajaukt pamatpastas un katalizatora pastas tabinu vacinus, pretéja gadijuma produkts mégens
var sacietét.
PIESARDZIBAS PASAKUMI
$a produkta lietoganas laika pacientam un specialistam ieteicams izmantot aizsargapgérbu, aizsargbrilles
un cimdus
UZGLABASANA
+ Uzglabat sausa un vésa vietd, kur nav mitruma un karstuma avotu
+ Neuzglabat ledusskapi.
+ Uzglabat produkta konteineru ciesi aizvakotu
LIETOSANAS METODE
1. Saknes kanala sagatavosana: pirms MTA-FILLAPEX ievietosanas saknes kanalam jabat sagatavotam un
iztiritam saskana ar izvéléto metodi. lericei sams izoléts sauss lauks; tadgjadi ar kanala
es0S0 mitrumu vai vides mitrumu pietiek, Jat MTALFILLAPEX sakiu sacietst
2. Sajauksana
+ Duala gjirce: duala lirce nodrosina viendabigu sajauksanos attieciba 1:1. Spiediet virzuli, lai izvaditu
materialu uz stikla plaksnites, mikséSanas paliktna vai tiesi zoba kanala. Cements jaizmanto uzreiz p&c
sajauksanas.
+ Tabinas: sajaukt vienadas tilpuma vienibas (1:1). Jauciet 30 sekundes, lai iegitu viendabigu konsistenci
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3. leliksana: izmantojiet MTA-FILLAPEX ar gutapercu vai sudraba tapam, parklajot tas ar planu cementa
Kartu un aizpildot saknes kanalu saskana ar izvéléto metodi. MTA-FILLAPEX var ievietot saknes kanala ar
spiralveida Lentulo palidzibu vai tiesi kanala ar aplikatora palidzibu, kas pielagots sajauksanas uzgalim.
BRIDINAJUMS: sajauksanas uzgalis péc izmantosanas jaizmet.

4. Saknes kanala pildijuma iznem3ana: izmantojiet parastas metodes gutaperas pildijuma iznemsanai.

5. Darba laiks: 23 mindtes.

Biokeramicka impregnace kofenového kanalku

MTA-FILLAPEX je biokeramicka impregnace kofenového kanélku, zalozena na MTA (mineral trioxide
aggregate). Jeho slozeni ma nasledujici viastnosti:

+ Indikovan k permanentni impregnaci kofenovych kanalku;
+ Vysoka nepropustnost pro zafeni;

« Nizka roztaznost pfi tuhnuti;

« Nizka rozpustnost pfi kontaktu s tkafiovymi tekutinami;

- Optimaini charakteristika toku pfi vkladani;

« Nedél4 na zubu skvrny,

« Materil jici

UPOZORNENI: Dle ledera\mhc z4kona se len(o pms(redek muze prodat pouze zubnimu Iékafi nebo na
objednavku zubniho Iékate.

SLOZENI

ZaKladni pasta: Salicylate Resin, pfirodni pryskyfice, Natural Resin, Calcium Tungstate, Nanoparticulated
Silica, Pigments;

Katalyzatorova pasta: Diluting Resin, Mineral Trioxide Aggregate, Nanoparticulated Silica, Pigments.
INDIKACE

MTA-FILLAPEX je impregnace kofenového kanalku urcend ke stale impregnaci kofenovych kanalkii a miize
se pouzivat v kombinaci s materialy k ucpani kofenového kanalku.

KONTRAINDIKACE

U pacienti, ktefi jsou precitiivéli na pryskyfice nebo jiné slozky produktu.
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VAROVANI

« MTA-FILLAPEX obsahuje pryskyfice, které mohou u nachylnych osob zvysit citiivost. NepouZivejte u
pacientu alergickych na pryskyfice nebo jiné slozky produktu;

« Dbejte na to, aby nedoslo ke kontaktu s o&ima nebo pokoZkou. V pfipadé kontaktu okamZité oplachnéte
vodou;

« Dbejte na to, aby nedoslo ke kontaktu se sliznici Ust. V pfipadé kontaktu oplachuj(e vodou a zabraiite poZiti
produktu. V pfipads, Ze citlivost pretrvava, vyhledejte rychle lékarskou pom

« Pokud se pii aplikaci injekéni stfikacka kontaminuje slinami nebo krvi, smkacku Zlikvidujte a nepouzivejte
pro dalsiho pacienta.

- Dbejte na to, aby se nezameénila vicka zakladni pasty a katalyzatoru, protoZe takovato zaména by mohla
2zpusobit vytvrdnuti produktu uvnit tuby.

PREDBEZNA OPATRENI

Béhem pouziti produktu se doporucuje, aby pacient a zdravotnik pouzival vhodny ochranny od&v, ochranu
oti a rukavice.

SKLADOVANI

+ Uchovavejte na suchém a chladném misté, mimo vihko a zdroje tepla;

« Neukladejte do lednicky;

« Produkt uchavavejte pevne uzavieny.

zPUSOB POUZITI

1. Pfiprava kofenového kanalku: Dfive neZ pouZijete MTA-FILLAPEX, je tfeba pfipravit kofenovy kanalek a
vyistit jej v souladu se zvolenou endodontickou technikou. Pfipravek vyZaduje isolované suché pole, takze
vihkost v kanalku nebo vihkost okolniho prostfedi staci k tomu, aby MTA-FILLAPEX zaéal tvrdnout

2. Michani:

« Dvaijita injekéni stiikacka: Dvojita injekéni stikacka zajistuje rovnomérné michani v poméru 1:1. Stisknéte
pist a vytlatte material pfimo na tfeci sklo, misici podloZku nebo do kanalku zubu. Cement se musi pouZit
okamZité po smichani;

« Tuby: Smichejte stejné mnoZstvi (1:1). Michejte po dobu 30 sekund, aZ je konzistence homogenni;

3. Vkladani: MTA-FILLAPEX pouzivejte s gutapercou nebo stiibrnymi cepy, pokryjte je tenkou vrstvou
cemem a vypliite kofenovy kanalek v souladu se zvolenou technikou. MTA-FILLAPEX se mizZe aplikovat
do ého kanalku pomoci spiralového plnice kof sho kanalku nebo piimo hrotem aplikatoru,
upraveného jako michac hrot;
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VAROVANI: Michaci hrol se musl po pouzlll lekvldoval ina

4. Odstranéni vyping Eové vyping pouZijte konvenéni techniky; M
5. Pracovni doba: 23 minut. far
-B

GAEILGE dez

Séaladoir bithcheirmeach chanail fréimhe

REAMHRA LR:
Is séaladsir bithcheirmeach chanail fréimhe é MTA-FILLAPEX a bhfuil bunaithe ar mta (mianra triocséide ;
iomlana). Solathraionn a chomhdhéanamh na cailiochtai seo a leanas: dui
«In il do séald buan na canélacha fréimhe; ST
« Radiopaic airde; .c
. Lealhnu iseal le linn a turnaimh; N
iseal i le fiochan; .c
. Samlrellhe sreabhadh is fearr don lonsé ;
- Ni cuireann sé drochdath ar na fiacla; TE
« Saor 6 iigendl: ni cur isteach ar an turnaimh chinelacha stroighne roisin. 1.t
Fainic: srian dii chonaidhme an gléas seo a bheith diolta ach amhain do n6 faoi ordd an fhiacloir. ghl
COMHDHEANAMH bhr
Bonnthaos: roisin salictéite , roisin nadartha, cailciam tungstait, silice nanocaithinithe , liocha; 2.1
Taos catalaioch : chaol roisin, mianra triocsaide iomlana, silice nanocaithinithe, liocha. -D
COMHARTHA am
Is séaladsir bithcheirmeach chanail fréimhe & MTA-FILLAPEX , a bhfuil beartaithe le haghaidh séalii buan na Jait
canalacha fréimhe agus is féidir é a Gséid in éineacht le habhair chanail fréimhe. VR
MICOMHARTHA aor
Ni tséid ar othair a bhfuil hipiri le roisini n6 4 eile an tairge. 3
RABHAIDH lior
«Is féidir le roisini a bhfuil ag mta-filapex daoine so-ghabhalacha a iogri . Na Usaid ar othair ailléirgeacha le bis
raisini no comhphéirteanna eile an tairge; RA
« Seachain teagmhéil leis na stile no craiceann. | geas teagmhala, sruthlaigh laithreach le huisce; ot
« Seachain teagmhéil le mhticdis bhéile. | geas teagmhala, sruthlaigh le huisce agus nd shiog an téirge. | gcas i

38



ina leantar iogaireacht ar bith, lorg coir leighis go pras;

« Ma éirionn an steallaire éillithe le seile n6 fola le linn cur i bhfeidhm, caith amach an steallaire agus na tsaid
i ar othar eile.

« Bi cinnte nach bhfuil caipin an bonntaois agus taois chatalaioch aistrigh, mar is féidir athri orthu a chur faoi
deara cruachan an tairge taobh istigh an fheadain.

REAMHCHURAM

Le linn an Gsaid an tairge seo, moltar éadai cosantacha, cosaint stl agus lamhainni oiriinacha a Gsaid ag an
duine gairimidil agus an t-othar.

STORAIL

« Coinnigh in ait tirim agus fionnuar, amach 6 taise agus foinsi teasa;

+ Na storail sa chuisneoir;

« Coinnigh an tairge danta go docht.

TECHNIOCHT D'USAID

1. Ullmh chanail fréimhe: roimh MTA-FILLAPEX a chur isteach, ba chéir an chanail fréimhe a ullmhi agus a
ghlanadh i gcomhréir leis an teicniocht endoddinteach roghnaithe. Eilionn an gléas ar réimse tirim iargulta; da
bhri sin, ta taise le fail sa chanail n6 sa taise comhthimpeallach leor chun tus a chur le cruachan mta-fillapex;
2. Meascadh:

- Dé llaire: cinntionn an dé lait i igeo 1:1. Brligh an &bhar a tharraingt
amach go direach ar leac gloine, stuil mheascadh n¢ isteach sa chanail fiacail. Ba chéir an stroighin a tsaid
laithreach tar éis a mheascadh;

« Feadain: measc aonaid toirte comhionann (1: 1). Measc ar feadh 30 soicind go dti comhsheasmhacht
aonchinealach;

3. lonsé: Gséid MTA-FILLAPEX le peirc n6 pointi airgid, sciath déibh le shraith tanai ar an stroighne agus a
lionadh ar an chanail fhréamh de réir an teicnic roghnaithe. Is féidir le mta-fillapex a chur sa chanail fréimhe le
biseach lentulo né, go direach, le barr forchurdoir in oiridint do rinn féin-mheascadh;

RABHADH: ni mér don barr féin-mheascadh a chaith amach tar éis na hisaide.

4. Baint a lionadh chanéil fhréamh: bain Gsaid as na teicnici traidisiGinta chun tathain peirc a bhaint.

5. Am oibre: 23 néiméad.
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MAGYAR

Biokeramia alapt gyokétomo paszta

BEVEZETO

Az MTA-FILLAPEX egy MTA (mineral trioxide tartal 4mia alapt gySkértsmé anyag.
Osszetételébol adédoan a kovetkezd tulajdonsagokkal Je\lemezhe(o

« Gydkércsatorna végleges tomésére javallott;

« Magas radioopacitas;

+ Kotés kizben kis mértékben expandal;

« Szoveti folyadékokkal érintkezve oldékonysaga alacsony;

« Optimalisan folyékony &llagt, ami megkonnyiti a behelyezését

« Nem szinezi el a fogakat;

“E l-mentes anyag: nem asolja a kompozit

FIGYELEM: Ez a készitmény torvényi rendeletek alapjan csak fogorvos éltal rendelhets
OSSZETETEL

Alappaszta: Szalicilat gyanta, termé gyanta, kal Iframat, alt szilicium-dioxid,
szinezéanyagok:

Katalizator paszta: Folyékony kompozit, Mineral Trioxide Aggregate, alt szilicium-dioxid,
szinezéanyagok.

JAVALLAT

Az MTA-FILLAPEX a gydkércsatornak végleges tomésére szolgalo gydkértoms anyag, és a
sz0lgélo més anyagokkal kombinalhato.
ELLENJAVALLATOK

Kompozitokra vagy a termék barmely mas
FIGYELMEZTETESEK

+ Az MTA-FILLAPEX kompozit anyagokat tartaimaz, amelyek az arra hajlamos egyéneknél érzékenységet
valthatnak ki. K vagy az alkot6 ére allergias pa 6l ezen termék nem
alkalmazhato; )

- Kerlije a szemmel vagy bérrel valo érintkezést. Erintkezés esetén azonnal mossa le a feliletet vizzel;

+ Keriljie az ésta szj nyé és esetén mossa le vizzel és gétolja meg a termék

lenyelését. Ha az anyaggal érintkezett feliilet tovabbra is érzékeny marad, azonnal forduljon orvoshoz;
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« Ha alkalmazasa kozben a fecskendé nyallal vagy vérrel szennyezédik, a fecskendét dobja el és ne hasznalia
mas péacienseknél sem.

« Ugyelien arra, hogy ne cserélje fel az alappaszta és a katalizator kupakjait, mivel ezzel a tubusban talalhatd
termék megkotését idézheti eld.

OVINTEZKEDESEK

Atermék alkalmazasa kézben mind a paciens mind az ellaté személyek szamara megfelel6 védéoltozet,
védsszemiiveg és kesztyi viselése javasolt.

TAROLAS

« Tarolja szaraz, hiivés valamint nedvességtél és héforrasoktol védett helyen;

« Ne tarolja hiitészekrényben;

« Atermék kupakjat zarja szorosra.

ALKALMAZAS

1. Gybkércsatoma elSkészitése: Az MTA-FILLAPEX behelyezése el6it a gyskérosatomat elt kel késziteni

&s ki kell tisztitani, a kiva iai eljarasnak A latahoz izollt és
széraz feliletet kell  tehata talalhato vagy a kormnyezet paratartalma
elegends ahhoz, hogy beinditsa az MTA-FILLAPEX megkstését;

2. Keverés:

+ Ketds fecskends: Ketts fecskend alkalmazasaval az egységes (1:1) keverési arény biztositott. Nyomja
le a fecskeds dugattyGjat és fecskendezze azt egy iveglapra, keversiéicara vagy kozvetleni a fog

A 6t kbveten a azonnal fel kel hasznalni;
+ Tubusok: Keverje 6ssze az anyagokat 1:1 aranyban. Keverje Gket a homogén allapot eléréséhez 30
mésodpercig;
3. Behelyezés: Az MTA-FILLAPEX-et guttaperchaval vagy eziistpoénnal egyiitt hasznalja tgy, hogy vékonyan
bevonja azokat a cementtel, majd a kivalasztott médszemnek megfelelden tomje meg veliik a gydkeércsatomat
Az MTA-FILLAPEX a gyskércsatornaba Lentulo spiral vagy kézvetlenil az Snkeverd fecskendghoz adaptat
kever6csér segitségével juttathato be;
FIGYELMEZTETES: Hasznalatot kévet6en az onkevers fecskends cs6rocskejét el kell dobni

tomések eltavolitésara alkalmas

hasznalhatok;
5. Felhasznalhatésagi idotartam: 23 perc.
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TURKGE
Endodontikcdn\gu simani
GiRiS
MTA-FILLAPEX, MTA (mineral trioksit agregati) bazli bir biyoseramik kanal dolgu patidir. Kompozisyonu
asagidaki zellikleri saglar:
+ Kalici dislerin kok kanallarin siirekli dolgusu igin;
+ Yiksek radyopasite;
+ Kullanma sirasinda dilsiik genlesme;
+ Doku swvilari ile temasta diisilk c6zinirlik:
+ Yerlestirildigi anda en tstiin akis 6zellikleri;
« Disi lekelemez;
« Gjenolsuz iiriin, rezin simanlari ile karismaz.
ICERIK
+ Baz Macun: Salisilat Rezin, Dogal Rezin, Kalsiyum Tungstat, Nanopartikiilii Silika, Pigmentler;
+ Katalizér Macun: Yogunlugu Azaltiimis Rezin, Mineral Trioksit Agregati, Nanopartikiilli Silika, Pigmentler.
ENDIKASYON
MTA-FILLAPEX kalici dislerin kik Kanallarinda dolgu igin amaglanan bir kanal dolgu patidir ve kanal dolgu
materyalleri ile kullanilabilr.
KONTRENDIKASYON
Uriiniin diger bilesenlerine veya rezinlere karsi asin duyarlilik olan hastalar.
UYARILAR
« MTA-FILLAPEX duyarli bireyleri etkileyebilecek rezinler igerir. Rezinlere veya diger bilesenlere alerji olan
hastalarda Grini kullanmayin;
+ Gz veya cilt temasindan sakinin. Temas halinde hemen su ile yikayin;
- Oral mukoza ile temastan kaginin. Temas durumunda, su ile yikayin ve tiriini yutmay: engelleyin. Herhangi
bir hassasiyet devam ederse, derhal tibbi yardim isteyin;
+ Enjektér, uygulama sirasinda tiikilriik ya da kan ile kontamine olursa, enjektdrii imha edin ve baska bir
hastada kullanmayin.
+ Baz macunla katalizér macunun kapaklarin degistirmemeye dikkat edin, degistirilrse tiriin tiipin iginde
sertlesebili.
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ONLEMLER

Bu driintin kullanimi sirasinda hastanin ve profesyonelin uygun koruyucu giysi, gz korumasi ve eldiven
kullanimi 8nerilir.

SAKLAMA KOSULLARI

+ Kuru ve serin yerde, nem ve isi kaynaklarindan uzak tutun;

+ Buzdolabinda saklamayin;

+ Uriini kapali saklayin.

KULLANIM TEKNIGI

1. Kok kanalinin hazirtanisi: MTA-FILLAPEX yerlestirmeden nce kok kanali segilen endodontik teknige gére
hazirlanir ve temizlenir. Uriinii kullanmak igin, izole bir kuru alan gerekir. Bu nedenle, kanal veya ortamin nemi
MTA-FILLAPEX'in sertlesmesini baslatmak igin yeterlidir;

2. Karistirma:

 Giftli enjektor: Giftli enjektdr esit bir 1:1 oranda karistirmay! saglar. Enjektsrii dogrudan bir cam levha iizerine,
kanstirma blokuna veya direkt dis kanalina basin. Siman karistiridiktan sonra hemen kullaniimalidir;

+ Tipler: Esit hacim birimleri ile (1:1) karistirin. Homojen bir tutarliik igin 30 saniye karistirin;

3. Yerlestirme: Gilta perka veya giimiis konlari ince bir tabaka MTA-FILLAPEX simani ile kaplayin ve segilen
kok kanali dolgusu teknigine gore kanali doldurun. MTA-FILLAPEX Lentulo spiral ile veya dogrudan, kendi
kendine Karistirici ucu igin uyarlanmis bir aplikatdr ucu ile kanala uygulanabilir;

UYARI: Kendi kendine karistirici ug kullanildiktan sonra atiimalidir.

4. Kok kanalin dolgusunu kaldirma: Gelenekse! teknikleri giita perka dolgularin gikariimast igin kullanin;

5. Galisma siiresi: 23 dakika.

MALTI
Sigillant tal-bijoceramika tal-kanal tal-gherq
INTRODUZZJONI
MTA-FILLAPEX huwa sigillant tal-bijoceramika tal-kanal tal-gherq ibbazat fuq MTA (aggregat minerali
triossidu). Il-kompozizzjoni tieghu tipprovdi I-kwalitajiet li gejjin:
+ Indikat ghall-issigillar permanenti tal-kanali tal-ghera;
+ Radjuopacita gholja;
« Espansjoni baxxa matul it-taghqid;
+ Solubbilta baxxa fkuntatt ma’ fluwidi tat-tessuti;
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+ Karatteristici tal-fluss ottimali ghad-dhul;

+ Ma jtebbax is-sinna;

+ Materjal hieles mill-ewgenol: ma jinterferixxix mat-taghqid ta’ simenti tar-rezina.

ATTENZJONI: IIigi federali tirrestringi dan l-apparat ghax-xiri minn jew fug l-ordni ta’ dentist.

KOMPOZIZZJONI

Pejst tal-Bazi: Rezina tas-Sallikilat, Rezina Naturali, Tungstat tal-Kal¢ju, Silika Nanopartikulata, Pigmenti;

Pejst tal-Katalizzatur: Rezina tad-Dilwizzjoni, Aggregat Minerali Triossidu, Silika Nanopartikulata, Pigmenti.

INDIKAZZJONI

MTA-FILLAPEX huwa sigillant tal-kanal tal-gherq intiz ghall-issigillar permanenti tal-kanali tal-gherq u jista’

jintuza fkombinazzjoni mal-materjali ta’ ghelug tal-kanal tal-gherg

KONTRAINDIKAZZJONI

F'pazjenti bipersensittivita kontra r-rezini jew komponenti ohra tal-prodott.

TWISSUIET

« MTA-FILLAPEX fih rezini li jistghu joholqu reazzjoni sensittiva findividwi suxettibbli. Tuzahx f pazjenti

allergji¢i ghar-rezini jew komponenti ohra tal-prodott;

+ Evita kuntatt mal-ghajnejn jew il-gilda. F'kaz ta’ kuntatt, lahlah immedjatament bl-iima;

« Evita Ikuntatt mal-membrana mukuza orali. Fkaz ta' kuntatt, lahlah bl-iima u evita li tibla’ I-prodott. Fkaz li
ibi joni tippersisti, fittex ass medika fil-pront;

+ Jekk is-siringa ssir ikkontaminata bil-bzieq jew bid-demm matul l-applikazzjoni, armi s-siringa u tuzahiex

fug pazjent iefor.

+ Zgura li -ghotjien tal-pejst tal-bazi u I-katalizzatur mhumiex megluba, ghax jekk jingelbu jistghu jikkawzaw

ebusija tal-prodott fit-tubu.

PREKAWZJONUJIET

Matul l-uzu ta’ dan il-prodott, huwa li -pazjent u | juzaw ilbies protettiv adegwat,

protezzjoni ghall-ghajnejn u ingwanti.

+ Zommu fpost niexef u frisk, ‘il boghod mill-umdita u sorsi ta’ shana;
« Tahzinx fir-refrigeratur;
+ Zomm l-prodott bit-tapp issikkat.
TEKNIKA TAL-UZU
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1. Preparazzjoni tal-kanal tal-gherg: Qabel ma jiddahhal MTA-FILLAPEX, il-kanal tal-gherq ghandu

jigi ppreparat u mnaddaf skont it-teknika endodontika maghzula. L-apparat jehtieq kamp niexef izolat;
ghaldagstant, l-indewwa li tinsab fil-kanal jew fl-umdita ambjentali hija bizzejjed biex titnieda l-ebusija ta’
MTA-FILLAPEX;

2. Tahlit

- Siringa doppja: Is-siringa doppja tizgura tahiit indags fporzjon ta’ 1:1. Aghfas il-pistun biex titfa’ -materjal
direttament fug il-blokka tal-ngieg, il-kuxxinetta tat-tahiit jew fil-kanal tas-sinna. Is-siment ghandu jintuza
immedjatament wara t-ahlit;

+ Tubi: Hallat unitajiet ta’ volum ugwali (1:1). Fallat ghal 30 sekonda ghal konsistenza omogena;

3. Dhul: Uza MTA-FILLAPEX ma'’ punti tal-guttaperka jew tal-fidda, filwagt I tiksihom bsaff irqiq tas-siment u
timla I-kanal tal-gherq skont it-teknika maghzula. MTA-FILLAPEX jista jigi applikat fi-kanal tal-gherq b'Lentulo
spirali jew, , b'zennuna tal-applikatur adattata ghaz-2 bitahlit fiha stess.

TWISSIJA: Iz-zennuna bitahiit fina stess trid tintrema wara l-uzu.

4. Tnehhija tal-mili tal-kanal tal-gherg: Uza t-tekniki konvenzjonali ghat-tnefhija ta’ mili tal-guttaperka;

5. Hin ta’ hidma: 23 minuta

BbJITAPCKU

cpencreo 3a Ha KOpEHOBM KaHan
BbBEOEHUE
MTA-FILLAPEX e cpeacTso 3a Ha KOPEHOBU Kaany Ha Gasata Ha MTA

(MMHEpaneH TpuoKcuaeH arperar). HeroBUST CbGTaB NPeoCTaBs CRIEMHNTE KauecTsa:
« Mpe/HasHaveH 3a TPAHOTO 3aneJaTBaHe Ha KOPEHOBY KaHanM;
+ Bucoka peHTreHOKOHTPaCTHOCT;
« HYCKO pasiumMpeHme NO Bpeme Ha NOCTaBsIHe;
« Hicka pasTBOPUMOGT B KOHTAKT G ThKaHH! TEYHOCTH;
+ ONTUMANHU XapaKTEPUCTUKI Ha NOTOKA 33 BMBKBAHE;
* He ougetssa 3n6a;
« MaTepuan 63 eBreHoN: He NPeyyt Ha NOCTABSHETO Ha CMONNCT LMEHT.
BHUMAHME: depepaneH sakoH orpaHudasa nponaxbara Ha Tosa npucnocobneHie a crasa ot wunu no
HapexaaHe Ha 3boneKap.
CbCTAB
45



Basosa nacra: CanuuunaTHa cMona, ecTecTseHa cMona, Kanuves Bonpamar, HaHOUACTUL Ha CAULIES
[MOKCUA, NUTMEHTH;

nacra: cwmona, arperar, Ha cunuumes
[MOKCUA, NUTMEHTH;
MOKA3AHUE
MTA-FILLAPEX e CpeacTso 3a 3aneqarsane Ha KopeHosU kaHanu, 3a TpaiiHoTo
Ha KOPEHOBU KaHAINM, M MOXe Aa Ce U3NON3sa B 3a KopeHoBa 06TypaLl
MPOTUBOMOKA3AHUA
TPy NALMEHTU CbC CBPBXUYBCTBUTENHOCT KbM CMOMW UMK APYTY KOMMOHEHTU Ha NPoayKTa.
NPEAYNPEXOEHUA

« MTA-FILLAPEX Cbbpia CMOIH, KOUTO MOTaT Aa U3OCTPSIT HyBCTBUTENHOCTTA Ha NOAATIMEN UAMBMAW. He
U3MON3BaiTe NPy NALIMEHTH, ANEPTUHI KbM CMONM N ADYTM KOMMOHEHTH Ha MPOAYKTa;

+ UabsiraiiTe KOHTAKT C O4MTE UN KOXaTa. B Cryait Ha KOHTAKT U3NnakHeTe He3aGasHo C BOAa;

+ UabsraaiiTe KOHTAKT C yCTHaTa NMrasuLia. B Cryuait Ha KOHTAKT WannakHeTe ¢ BoAa M NpeaoTapareTe
FBATAHETO Ha MPOAYKTA. AKO € HaNUHa NPOALIXABALLA HYBCTBUTENIHOCT, GbP30 NOTHPCETe NeKapcKa MoMoLL;
+ AKO CTIPUHLIOBKATa CE 3aMBPCH ChC CIOHKA UM KPBE M0 BPEME Ha HAHACSIHETO, U3XEBbPNETE CPUHLIOBKATA
W He 5 U3roN3BaiTe BbPXY APYT NaLMEHT.

+ Yaepere ce, e kanauwe Ha 6asosara nacta u He ca saworo um
MOXe fia Npeau3BuKa BTBbp/AsIBaHe Ha NPOAYKTa BbTpe B Tpbbara.

MPEANA3HU MEPKU

Mo Bpeme Ha ynoTpeBara Ha T03u NPOAYKT Ce MPenopbyBa NAUMEHTLT 1 3LGONeKapsT Aa uanonasar
MIOAXOAALLIO 33LUMTHO OGNEKNO, NPEANA3HN CPEACTBA 3 OMUTE U PBKABULI.

CBbXPAHEHUE

+ CuxpaHsiBaiiTe Ha CyXO 1 XIaAHO MSCTO, Aaneq OT BNara v UTOMHULM Ha TONNMHa;

+ [1a He Ce CbxpaHsiBa B XIAANNHUK;

« [IpbTe NpoayKTa NMLTHO 3aTBOpeH;

HAYMH HA YNOTPEBA

1. MoaroTosKa Ha KopeHoBws: karan: Mpeaw nocTassiHe Ha MTA] FILLAPEX FopenoonsT cavan TpﬁGEa pa
6bAe NOATOTBEH U NOUUCTEH CbIMACHO
CYXO MSICTO; CIelOBaTerHO, YCTaHOBEHa Brara B kaHana Wi BNaxHOCT Ha OKonHaTa cpeqa ca qocramwm 3a
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13a

sTebpAsEaHe Ha MTA-FILLAPEX;
2. Cuecaane:
+ [lBoiiHa nomna: [lB0iiHaTa CMIPUHLIOBKA OCHTYPSIBa BHAKEO CMEcBaHe B ChoTHoleHwe 1:1. HaTuckete
6yTanoto, 3a a U3TUKaTe MaTepuan AMPeKTHO BbPXY CTbKIEHA Noya, NOANOKKa 3a CMECBaHe WU B KaHana
Ha 350a. LIMMeHTLT TpsiG8a Aa Ce MaNON38a HEMOCPEACTBEHO Cep CMecaaHe;

- Tpu6u: CheceTe pashit konuuectea (1:1). CMeceTe 3a 30 CeKyHAU 10 XOMOTeHHa KOHCUCTEHLS:;

3. Bubkeare: anonasaiite MTA-FILLAPEX c wudbTose OT ryTanepya uiiu CpeBpo, KATo 1 MoKpHeTe C ThHbK
GO/ UMMEHT U 3aMbIHITE KOPEHOBMA KaHAN CbrnacHo u3bpanara Texnuka. MTA-FILLAPEX moxe da ce
HaHACH B KOPEHOBMA KaHan CbC civpana Lentulo uni AUPEKTHO C BbpXa Ha annuKaTopa, MPUTOAeH KbM Bbpxa
33 CaMOCTOSTENHO CMecaaHe;

MPERYMPEXKAEHVIE: BopxnT 5a CaMOCTORTeNHO CMECBaHe Tp6Ba Aa Ce UXELPMU Crie yoTpeba.

4.0 Ha NbiHexa Ha Kawan: TexHukw 3a
OTCTPaHsBaHE Ha MbAHEXM OT ryTanepua;

5. PaGoTHO Bpeme: 23 MUHYTH

PYCCKWUIA
BBEJEHUE

MTA-FILLAPEX — 570 repMeTyik G1OKepaMHeckiix KOPHEBOro kanana Ha ocHose MTA (MuHepanbHbii
TpHOKoUA arperar). Ero cocTas obecnedvBaet creaylouie kasecrsa:

7 uemeHT

-n ans KOPHEBbIX KaHanoe;
+ BbICOKas PEHTIEHOKOHTPACTHOCT;
+ Huakwin npn

+ Hu3Kas PacTBOPUMOCTS MYt KOHTAKTE C TKAHEBOM KNAKOCTHIO;
+ ONTUManbHbIE XapaKTEPUCTUKN MIOTOKA AN BCTaBKH;

* He okpauumeaer ay6;

+ Marepuan 6e3 SBreHONa: He MELIAET YCTAHOBKE CMONISHBIX LIEMEHTOB.

COCTAB

« Basoas Macra: Cuonbi Liutika C m Cwonsl, Bonb Kanbuus,
Aviokenaa Kpemtus, MUrmenTb;
. Macr:

Cwmons, Mt i Tpuokeua Arperar, HarouacTuus! lokcuaa
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Kpemusi, UrMeHTI. uac

NOKA3AHUA K NPUMEHEHUIO cpe
MTA-FILLAPEX - 3T0 repMeTUK KOPHEBOTO KaHaa, KOTopbiii NPeHA3HaYEH A5t A0NTOBPEMEHHOI 2.¢
Y MOXET BbiTb B c Ans 0BTYpauUyv KOPHEBbIX KaHamoB. -4
MPOTUBOMOKA3AHMSA A
y c i K CMOnaM unv K ApYrvM KoMMOHeHTam o
npoaykTa. onr
MPEOOCTEPEXEHUS 3t
+ MTA-FILLAPEX COREPIUT STOKCUAHBIE CMOTTb, KOTOPBIE MOTYT BbI38aTh CEHCMBMIM3ALIMIO Y IORBEPXEHHbIX ux
K Helt nuL. He NpUMeHsTbL naaenue Npu NeYeH NauMeHToB C anneprieil Ha aNOKCUAHbIE CMOMNbI UMK Apyrie FIL
KOMIOHEHTBI pOayKTa; Haw
+ Uaberars KOHTaKTa C KoXeil W masamu. B cnyuae Ha nep yuacTkn nF
NPOMBITb BOAOW; 4.y
+ Uaberarh KOHTaKTa CO CIMANCTON 06ON0NKY NONOCTH pra. B Criyuae KOHTAKTA NPOMBITh BOAOI M fnc
npoaykra. Ecnin cneayer 5.¢

oBpaTUTLCS! K BpavY;
+ ECIWI WNPUL| 3arPSIHANICS: KOOI WM KPOBBIO BO BPEMS! HAHECEHNS!, CrieayeT BbIGPOCUTS WPHLL U He E/
UCNONB30BAT €10 MY NIEUEHUM APYTUX NALUEHTOB. Bo
+ Y6enuTech B TOM, 4TO KPBILLIKN OT TIOBUKOB C 6a30BO/ NACTOM W NACTO/-KATANM3ATOPOM He Gbini .
nepenyTatbl Mexay COBOW, Tak Kak 3TO MOXET MPUBECTU K 3aTBEPAGBAHUIO MPOAYKTA BHYTPU TIOBMKA. E"
MEPbI NPEJOCTOPOXHOCTU u:Y
BO BPEMS UCTIONb30BAHIA JTOTO NPOAYKTA W nauverTy am
onexay, MKV U NepHaTKY, o
XPAHEHUE X
+ XpaHWTL B CyXOM 1 IPOXNaAHOM MeCTe, BAANV OT BIar 1 UCTOMHWKOB Tenna; - X
* He XpaHuTh B XONOanTbHYKe; -E
+ XpaHWTL UIAENVE NNOTHO IAKPLITHIM. A
METOAMKA UCMOMNb30BAHUS -
1. MoaroTosKa KopHesoro kaxana: Mepes BaeaeHem MTA-FILLAPEX kopHeBoii kaHan A0MmKeH GbiTb Iy
W OYnLLeH B c ] i i. Napenuio Tpebyetcs -n
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e

cyxoe TaK Kak Bnarv, iics B kaHane, unn
cpeasl A0CTaTO4HO, 4ToGLI Havanock 3ateepaesanue MTA-FILLAPEX;
2. CmewvBanve:

+ [lgoiiHoit wnpww: [80iiHOM wpwy pasHoe 8 1:1. Tp p
ana Ha nnacTuHy, ans
N & karan 3y6a. LieveHT Aomken GbiTb cpasy xe nocne

+ TioBukw: CMewaTs B paeHbix 0GbemHbIX eaukLax (1:1). Mepemeluars B Teekite 30 CekyHa A0 NonyJeHits
OBHOPOAHO/ KOHCHCTEHLYM;
3. Beepenve: Vicrions3osars MTA-FILLAPEX ¢ ryTTanepueii unu cepeGpsiHIMu LUTHGTamy, nokpsias
UX TOHKUM CTIOBM LiMEHTa U 3aNONHSR KOPHEBOV KaHaN B COOTBETCTBUM C BLIGPAHHLIM CIOCOBOM. MTA-
FILLAPEX MOX@T GbiTb BBECH B KOPHEBO/E KaHAI C IOMOLLSIO CIMPaNA Lentulo i HerocpeACTBEHHO

K 3
NPEQYMPEXAEHVE: C: i RomKeH GbiTb nocne
4. YpaneHve nnomBb! KOPHEBOTO Karana: C NOMOLLbI0 OBbIYHbIX METOROB ANIA YAANIEHNS! TyTTanepIesoii
nnomGs;
5. Bpews paboTi: 23 MUHYTb

EAAHNIKA

BIOKEpaIKI] Kovia EVBOBOVTIKr|G ATTGPPOENS

EIZArQrH

To MTA-FILLAPEX sivan Biokepaiki] kovia amégpagng kavaAos pica e Béon 1o MTA (uclvua Tploiclélwv
WETaANwY). AUTH 1) G0vBEaN Bivel TO TTPOIdY Ta akéAouda TIKG:

anepagn ot povipia dovria.

* Yynhj akmivookiepTTa.
+ XapnAv} B1aoToM Katd T okAfipuvon

+ XapnAri SIGAUTOTITC OE ETTAQH HE TA UYPG 10TGV.

+ EEQIPETIKG IEWBEG YIa TV TIO@PaEN Twv PIZKEY KAVAIGY.

« Aev AeKiGgel ) SO Tw SOVTIGY.

« v TEpIEXEN EUYEVOAN Kat Elval GUPBATS e PATIVABN UAIKG GTTOKATAOTAON.
ZYNGEZH

+ NdoTa Baong: ZahKuIK PATIVA, QUOIKT PATIVN, BOAPALIKS AOBECTIO, VAVOSWHGTIBIC TTUPITIOU, XPWOTIKES



ouoieg. Xor

« NaoTa karaAuong: AIGAUTIKF PNTIVR, PElYHT TPIOEESiWY PETGAWY (MTA), VavoowHaTiSIa TTUpITIOU, XPWOTIKEG yia
ouoieg. 2.1
ENAEIZEIZ el
ATIOPPAEN PITKWOY KAVaNWV O€ HOVIHN puia o€ 6 pE UNIKG ! 3 '°r
ANTENAEIZEIE e
YrepeuaioBnaia oTig pTIVES | GTa GAA GUOTATIKG TOU TTPOIOVTOG, am
MPOEIAOMOIHEEIE 3t

+ To MTA-FILLAPEX Trepiéxel prTiveg TTou UTTOpEl val TTpoKahéoouv EuaioBnaia ot KaToloug aoBeveig. Miv
XPNOIMOTIOIEITE TO TIPOIGV Ot GTOG TToU TIAPOUTIGZoUY GAAEPYI OTIG PTIVEG f| O OTTOIOBITIOTE GANO GTTG Ta
OUOTTIKG TOU TIPOIGVTOG.

« EMagi e Ta paia f To Séppa: MPETTEl va aopedyETal N ETagr KGO piag a6 Tig 500 TGOTe 1 elypatog
Twv 500 PE Tar pdmia  T0 Séppa. e TEPITTTWON TUXGIaG ETTAQAG EETAUVETE GRECWG E GQBOVO VEPS.

+ EMa@r} e Tov BAEVWOYOVO TOU GTORATOG: ATIOQEGYETE TV ETTAPH} e TOUG MaAAKoUS I0TOUG. ¢ TrepiTwon
TUXaiag ETTaQRG, TAUVETE Kahd TV TIEIOXH. O aOBEVilG BEv TTPETTE Vel KaTaTriE] T0 Trpoidy. Edv KdTroia
£UCIOBNOTG ETMIEVE! CUMBOUAEUTEITE GUEOWG VITPO.

+ Ee TIEPITITLION TIOU KATG TV EQPUOYA N TUPIYYQ HOAUVBET iE OGO 1] Giluat, aTToppiYTE T TUPIYYa Katl pnv T
XPNOIHOTIONTETE GE GAAOUG AOBEVELG.

+ ToToBETEiTal 0T OUOKEUAOIG KABE TIGOTAG To CWOTS T, T TrepiTLON XPriong AGBOUG TIHPATOG TToq
Ve TIpOKANGET 1 GKATIPUVON TOU TTOIBVTOG HEDT OTO OWANVEPIO.
MPO®YAAZEIZ

KT Tov XEIpIop6 Tou Tpoiviog éan 0 xprion oV yuaNiGy, 0 Kol KATGAMNA
YavTIQv 100 QTG ToUG AOBEVEIG 60O Kal GTT TOUG ETTaYYEAUGTIES.

OYAAZH

« ATTOBNKEUETal O BPOTEPS Kal ENPO HEPOG, HAKPIG AT TrYEG BEPOTTAG Kall UYpasiaG.

+ T TV KaAGTEPN BIATAPNGN TOU TTPOIGVTOG, PNV TO QUAGOTETE 0TO WuyEio.

« Aamnpeite kaAd KAEIOTA T GUOKEUAGTA TOU TIPOIVTOG.

TEXNIKH XPHZHZ

1. MposToipaaia pigikol kavaAIol MpIv aTié TNV £papyioy Tou MTA-FILLAPEX, TipogToipdore, kaBapiote
Kal OTEYVWIOTE Tal PICIKG KAVANIG TTOU TIPETTEI Vel CUpGWVa pE TNV { TexviKi] TroU Bat
0




<&

XpnoipoTroifioete. To TPOIGY TPETTE! Vel XPNOIHOTIOLEITa TAfIPWS ATIOHOVWWEVO. H Uypasia 0T Kavaki TTapKel

Yia va Eekiviioel 1) avTiBpaon okAPUVGNG Tou UAIKOG.

2. A0CORETPNONG Kal avapEIEn:

« A\ oUpIyYa: H SITTA GGpiyya eyyudtal Ty avaoyia avapigng 1: 1. MIEoT To éuBoAo woTe va Byel

70 TIpoi6Y arreuBeiag oe YUGAIVN TIAGKA, PTTAOK GVAHEIENG 1y ATTEUBEICS OTO KaVGNL To TIpGIdV TIpETEI va

XPNOIMOTIOIEIT GPETLIG HETG TNV QVAREIEN.

+ ZwArveg: XpnoIpoTIoIoTe ioeg Too6TTES (1:1) TG KABE TIAOTA Kal avapeiETe yia 30 SEUTEPGAETTTA WOTE val

QTIOKTAOETE £Vel OOIOYEVEG EiyHa.

3. Egappioyn: Xpnoiporroieire 10 ATM-FILLAPEX piagf je kévoug armé youtaTépka fifkai aofip,

£QapUOTOVIAG Hia AETTTH GTPLION KOVIGS GTOUG KIVOUS Kal TIPOXWPMVTAG GTN GUTIGKVWON GUMWYA HE T

XpnoipoTToioUpeVn Texvikr. To MTA-FILLAPEX propei va peragepBei o1o kavdhi pe BeAova Lentulo.

MPOZOXH: H GKpN QUTOGVAYIEIENG TIPETTEI VOl ATIOPPITITETaI PETA T XPrGN.

4. Agalipeon T aTIéePagn aTié To PIGS kavaki: To ATM-FILLAPEX riopei val agaipsBo0v xpnoiioToicviag
TEXVIKEG Via TV

5. Xpovog epyaciag: O xpovog epyaciag eivai 23 Aed.

ATTENTION: This product must be used according to the instructions described in this manual.
The manufacturer is not responsible for failure or damage caused by incorrect handling or use.

ATENCION: Este producto debe ser usado de acuerdo con las instrucciones de este manual. El
fabricante no es responsable por fallas o daios causados por la utilizacion incorrecta de este
producto, o por su utilizacion en situaciones que no estén de acuerdo con este manual.

ATENGAO: Este produto deve ser usado de acordo com as instrugdes deste manual. O fabricante
nao é responsavel por falhas ou danos causados pela utilizagao incorreta deste produto ou pela
sua utilizagdo em situagdes de nao conformidade com este manual.




Symbology | Simbologia | Simbolog
" = v = i
For care, see accompanying documents. Non-sterile.
Cuidado, consultar documentos adjuntos. No estéril.
Cuidado, consultar documentos acompanhantes. Nao estéril.
o o [y Fl
" a v AT X
Maximum temperature limit. Single use accessories.
Limite maximo de temperatura. Accesorios de un solo uso.
Limite maximo de temperatura. Acessorios de uso nico.
N 4 . 4
" = o,
4% | Keep under shelter of the sun. <<’ | Keepdry.
//|Y Mantener al abrigo del sol. Mantener seco.
/.\ Manter ao abrigo do sol. Manter seco.
N 4 N
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