
Trusoft TM – Resina acrílica para reembase provisório de próte ses removíveis 
TRUSOFT foi desenvolvido para atuar como um reembasador intermediário para períodos 
de ajuste prolongados. Formulado para permanecer macio por até 12 meses. Sua 
elasticidade irá proteger áreas sensíveis e tuberosidades irritadas. 
 
A principal razão de uso de TRUSOFT baseia-se no fato de que muitos pacientes que 
começam a utilizar dentaduras demoram a desenvolver as novas habilidades de controle 
muscular e ajustes fisiológicos. Áreas e rebordos sensíveis tendem a dificultar o uso de 
novas dentaduras por parte destes pacientes. O uso correto de TRUSOFT irá preparar o 
paciente para a aceitação final de um material de reembasamento rígido. 
 
É recomendado que tão logo o paciente demonstre aceitação e controle com o TRUSOFT, a 
dentadura seja concluída com o uso de um reembasador rígido. 
 

Instruções de uso 
Limpe e seque totalmente a dentadura. Com uma broca remova uma pequena quantidade 
de material da superfície interna da prótese a fim de criar espaço para o TRUSOFT. 
Asperize todas as áreas onde se pretenda aderir o material. Para maior efeito de 
amortecimento, remova uma maior quantidade de material da face interna da prótese. Após 
aliviar a face interna da prótese, lave-a e seque-a totalmente. Aplique, com o atomizador ou 
pincel o agente de união (bonding liquid = adesivo) sobre todas as áreas onde se pretende 
aderir o material. O uso do atomizador para aplicação do adesivo ajuda a prevenir a 
contaminação cruzada.  Aplique sobre as áreas vestibular e lingual bem como as áreas 
interproximais e oclusais das superfícies dos dentes um isolamento tipo vaselina, para evitar 
que o material fique aderido a estas superfícies. 
 
1. Adicione uma medida de pó (frasco plástico) à uma medida de líquido (frasco de vidro) 

em um recipiente de manipulação (p. ex. pote palaton). 
2. Espatule o material por 30 segundos, deixe-o no recipiente de manipulação por cerca de 

mais 10 segundos e então vaze o material dentro da dentadura, espalhando de modo 
uniforme por toda a área interna, com um excesso adicionado à periferia. 

3. Após a superfície do material perder o brilho a dentadura estará pronta para inserção. 
Peça ao paciente para morder e articular sua prótese com a arcada antagonista. Peça 
ao paciente que faça movimentos musculares. Atenção: Proteja a peça contra 
movimentos protusivos, aplicando uma leve força por  vestibular.  

4. Mantenha a dentadura na boca por 4-5 minutos. Não há queimação ou ardor, portanto, o 
paciente ficará confortável. 

5. Recorte e remova os excessos. O recorte pode ser executado utilizando-se uma 
espátula aquecida, lâmina afiada ou tesouras. Para acabamentos pode-se utilizar uma 
taça de borracha ou disco de polimento em baixa rotação com uma mistura fluidificada 
de pedra-pomes e água. Não superaqueça a dentadura mantendo a ponta de borracha 
ou disco de polimento contra a peça por longos períodos. 

 
 

Contra-indicações:  Produtos contendo metacrilatos são conhecidos por poder causar 
reações e irritações em pacientes. Para minimizar o risco de incidência, não utilize este 
produto em pacientes com sensibilidade conhecida a metacrilatos. Evite o contato 
prolongado ou repetido com o material não polimerizado. Interrompa o uso imediatamente 
se ocorrer sensibilização. 
 
Cuidado:  Contém líquido inflamável. Flash point 52ºC. Armazene a temperatura ambiente 
ou inferior a 21ºC, longe do calor, luz solar direta ou chama aberta. Somente para uso 
odontológico. 
 



Nota: Favor manter o frasco de adesivo bem fechado,  com a tampa interna e externa 
bem encaixadas, sem a válvula spray (atomizador), qu ando o material não estiver 
sendo utilizado, para prevenir a evaporação do líqui do. 
 

Composição 
 

Composição do líquido:                                                Composição do pó: 
Ingredientes :                                                                 Ingredientes: 
1. Álcool etílico                                                              1.Polietil metacrilato pigmentado 
2. Plastificante                                                               2.Pigmentos de cádmio (pigmento rosa)      


