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MANUAL DE INSTRUGOES

Leia com atencao todas as informagoes desta bula
antes de utilizar o produto. Guarde-a para consulta, no
minimo, até total consumo do produto e ou até nao
haver mais interacdo do produto com seu (ltimo
paciente.

1. DEFINIGAO

Llis € um compdsito microhibrido e radiopaco
destinado a restauracao de dentes anteriores
¢ posteriores. Sua formulacao ¢ baseada em
conceitos modernos onde o uso de
monodmeros metacrilicos, silanos e cargas
com adequada distribuicao de tamanho de
particulas s@o combinados para fornecer um
produto com propriedades fisicas, mecénicas
e oticas diferenciadas. Llis apresenta um
sistema simplificado de matizes, oferecendo
cores para esmalte, dentina e incisal. O
composito Llis apresenta particulas na faixa
de 40nm a 3,0 microns, com tamanho médio
de particulas de 0,8 microns, conteddo total
de carga em peso de 77,5 a 78,5% e volume
56259% de cargainorganica.

2.COMPOSIGAO

- Ingredientes Ativos: Mondmeros de Bis-
GMA (Bis-Fenol A di-Glicidil Metacrilato), Bis
EMA (Bis-Fenol A di-Glicidil Metacrilato
etoxilado), TEGDMA (Trietileno glicol
dimetacrilato), canforoquinona, co-iniciador e
silano.

- Ingredientes Inativos: Vidro de Bario-
alumino silicato micronizado, pigmentos e
silicananométrica.

3.INDICAGOES

Trata-se de um produto de uso profissional
odontoldgico, indicado para restauragées
dentais com finalidade funcional e estética. As
principais indicagdes do produto sao:

- Restauragdes oclusais, proximais e ocluso-
proximais de tamanho pequeno e médio;

- Restauragoes de dentes anteriores classe lll,
VeV,

- Facetas diretas em resina composta;

- Colagem de fragmento de dentes;

- Reduzir e/ou fechar diastemas;

- Corrigir e/ou alterar a forma de um ou vérios
dentes;

-Defeitos estruturais: Amelogénese
Imperfeita, hipoplasias de esmalte, lesdes
cervicais ndo cariosas;

- Para corrigir e/ou alterar a proporcdo largura
e/ou comprimento do(s) dente(s);

- Restauracao de dentes deciduos;

- Corrigir e/ou alterar a cor de uma parte ou de
todo o dente.

4.PRECAUGOES E ADVERTENCIAS

- Em casos de reagoes alérgicas ao produto,
suspenda o uso.

- Evite a utilizacao de materiais forradores ou
provisérios a base de eugenol, pois estes
interferem na polimerizag&o do material.

- Evite 0 contato de Llis ndo polimerizado com
a pele, mucosa e olhos. Quando ainda nao
polimerizado, o produto pode provocar um
efeito ligeiramente irritante e promover a
sensibilizacao devido aos metacrilatos.

- Manter fora do alcance de criangas.

5. SISTEMA DE MATIZES LLIS

As cores de esmalte e dentina do compdsito
Llis seguem a escala Vita. Adicionalmente,
Llis dispoe da cor INCISAL para reproduzir
regides de maior translucidez da estrutura
dental, como notercoincisal.

Tabela 1: Di de cores,
por seringa e tempo de fotopolimerizagao:
. " [Tempo de foto:
Categoria| Cores| (%)|Qtde| ~. " agio’
DA2 40s
DA3 40s
Dentina DA35 43-46 49 40s
DB2 40s
EA1 205
EA2 20s
EA3 20s
Esmalte |EA3,5| 53-56 49 20s
EB1 20s
EB2 20s
EC2 40s
Efeito [incisal 66 49 20s

*Estabelecido para espessuras de resina até 2 mm e
fotopolimerizador com densidade de poténcia de 500
mw/en'.

0s tempos de polimerizacao descritos na Tabela acima
devem ser seguidos para garantir a profundidade de
cura, grau de conversdo, estabilidade de cor e
propri do 6sito. Nao ha
possibilidade de ocorrer sobre-exposigao.

6.APRESENTAGAO

Kit5 cores - EA2- EA3- EA3.5-EB2 e DA3
Refil Esmalte: EA1- EA2- EA3- EA3.5- EB1-
EB2-EC2eIncisal.

Refil Dentina: DA2, DA3, DA3.5, DB2.

7.MODO DE APLICAGAQ

Antes de iniciar o tratamento leia com atencao
as adverténcias, precaucdes, contra-
indicacoes e possiveis efeitos colaterais.

SELEGAQ DA COR:

- Antes da selecao da cor faga uma profilaxia.
Os dentes devem estar limpos e hidratados,
sem isolamento, uma vez que a desidratagéo
pode alteraracor.

- A cor do dente pode ser identificada com a
escala Vita ou Escala de Cores Opallis;

- Alternativamente pode-se fazer uma selegéo
com o proprio produto: Cologue uma pequena
porcdo de resina composta sobre a superficie
vestibular do dente a ser restaurado (sem
condicionamento e aplicacao de sistema
adesivo), polimerize durante 30 segundos,
umidifique com a saliva do paciente e
observe. Selecione a cor que mais se
aproximar.

APLICAGAO DO PRODUTO:

1-Faca o isolamento do campo operatdrio. O
isolamento deve garantir um campo
operatorio livre de umidade, limpo e visivel
durante todo o tratamento. Se necessério,
facaisolamento absoluto;

2 - Faca o preparo para a execucao de
restauracoes adesivas diretas;

3 - Faca o condicionamento acido (CONDAC
37%) inicialmente nas margens de esmalte e
em seguida no interior da cavidade. O tempo
de condicionamento é de 15 segundos. Em
seguida lave com dgua em abundancia,
remova todo o 4cido da estrutura dental e
seque a dentina sem desidraté-la;

4 - Aplique o sistema adesivo de acordo com
as recomendagdes do fabricante;

5 - Insercdo e fotopolimerizagao da resina
composta:

- Recomendamos a técnica de insercao e
polimerizacéo por incremento. Essa técnica
permite uma polimerizacdo mais uniforme.
Utilize os tempos de polimerizagao descritos
na Tabela 1 para camadas de até 1,5 mm de
resina.

- Restaure a cavidade de acordo com a(s)
core(s) selecionada(s) aplicando pequenas
camadas de Llis (espessura maxima de 2
mm) adaptando cuidadosamente na
cavidade.

- Para permitir uma melhor polimerizagéo da
Ultima camada de resina, apligue uma
camada de gel isolante Oxiblock-FGM e
fotopolimerize por 40 segundos.

- Para o acabamento e polimento podem ser
utilizados os discos de lixa Diamond Pro e
discos de feltro Diamond Flex com auxilio de
pastas para polimento Diamond ACI e ACIl e
Diamond Excel.

Nota: Checar a oclusdo é um fator de extrema
importancia. Restauragoes em supra-oclusdo
provocam um estresse muito grande no dente e
restauracdo o que pode levar a dor. Néo as deixe em
infra-oclusao.

8. CONSERVAGAO E ARMAZENAMENTO
Manter o produto em local fresco com a
embalagem sempre bem fechada e protegida.
Proteger da incidéncia da luz solar direta.
Armazene o produto em temperaturas de 5 a
30°C/41-86F. Nao congelar o produto.

9. PRAZO DE VALIDADE
- Trés anos a partir da data de fabricacao.
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Este material foi fabricado somente para uso dental e
deve ser manipulado de acordo com as instrugoes de
uso. O fabricante ndo € responsavel por danos
causados por outros Usos ou por manipulagao
incorreta. Além disto, 0 usuério estd obrigado a
comprovar, antes do emprego e sob sua
responsabilidade, se este material € compativel com a
utilizacao desejada, principalmente quando esta
utilizagao ndo esté indicada nestas instrucoes de uso.
Descricoes de dados nao constituem nenhum tipo de
garantia e, poristo, nao possuem qualquer vinculagao
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COMPOSITE PARA DIENTES

ANTERIORES Y POSTERIORES

Solamente Uso Profesional

FGM



