PlastVac P7

plastificadora a vacuo
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P 1 - INTRODUGAO

O PLASTVAC P7 BIO-ART é um equipamento de multiplas aplicagdes, que devido a sua facilidade
de uso e manuseio tornou-se imprescindivel nos laboratérios e consultérios dentarios.

Este manual contém todas as informagdes necessarias sobre a sua operagao.

Leia-o atentamente para garantir o correto uso da maquina e melhorar sua performance. Sao
varias as aplicagdes e a cada dia desenvolvem-se novas técnicas, ampliando-se o quadro de
utilidades.

Considerando-se que o processo operacional do produto & similar para todas as aplicagdes,
descrevemos a técnica de plastificagdo em um capitulo separado ltem 5, e em seguida
apresentamos cada aplicagédo destacando-se suas particularidades item 6.5.

Observe que ha varios tipos de placas de diferentes materiais e espessuras, o que acarreta
diferentes tempos de plastificagédo. Portanto, o ponto ideal de plastificagdo € feito por observagao e
esta técnica esta descrita juntamente com o processo operacional da maquina. A especificagcao da
placa indicada para cada aplicagdo, bem como seu ponto ideal de plastificacdo e detalhes de
acabamento estéo definidos na descrigao de cada aplicagao.

Finalmente, recomendamos mais uma vez que nao deixe de ler esse manual, pois gostariamos
que vocé fizesse o maior aproveitamento possivel de sua maquina, usufruindo-se de todas as
vantagens ja existentes e criando novas.

Comodizem os ingleses: “Make the most of it!”.



D 2 - ESPECIFICAGOES TECNICAS I

Tensdo de Alimentagao..........cocccveriiiinnrenninsisnnnnns Voltagem Unica 127V~ ou 220V~ 50 / 60 Hz
Poténcia de ConsumMO.........ccceevieeeriieeeiiee e Média 925W

Poténcia de Aquecimento...........cccccvvvieieeeieieeeneennn. 450 W

Poténcia do Motor..........coooiiiiiiiiiiie e 1400W

Dimensoes de Placas

ESPESSUIa.....cciiiieiiii e Até 6mm
Placa Redonda...........ccccoeveiiiieriiiiiiiie e J134mm
Placa Quadrada............ccceeiiiiriiiiie e De120x120mm & 130x130mm
Dimensdes da Maquina (LXPXA).........cccceervvrennen. 275 x 260 x 310 mm (s/ embalagem)

297 x 267 x 337 mm (c/ embalagem)
PESO....ciiiir it 4.600kg (s/ emb.) 5.700kg (c/ emb.)
Grau de PolUIGAO0. ........ccociieiiie e 2
Grau de ProteGa0...........ceeviiiiiiiieeeiieee e IPXI (Protegido) contra respingos
Nivel de RUIdO...........eeeiiiiiiiiieee e Motor 80/90 dB a 0,50m
» 3 - CONTEUDO DA EMBALAGEM I
(0N I 071 o Yo o (<10 o] o= LSRR 01 unidade
02 - Granalha d@ VIdrO:.......oocuiiiiiii e 250g
03 - Chave allen 4MMi......cooiii e e et e e b e e e ene e e e 01 unidade
(07 Y o1 U= T T Je [ o] = Vo= R 01 unidade
05 - POrta MOGEIOS: ... ... a e 01 unidade
06 - Manual de INSITUGBES: ... ..eeiueiiiiiiiee ittt 01 unidade
07 - Plastvac P7 127V~ 0U 220V~ ... ..ottt 01 unidade
08 - Cabo esquerdo da unidade de acionamento do VACUO:.............ccceecunnnnninininnnnnns 01 unidade
09 - Cabo direito da unidade de acionamento do VACUO:..........cccecuviiriieeiniieennieeene 01 unidade

10- Cabos da unidade de aquecimento e anel rotativo:............ccceeviiiiiiii e 02 unidades




P 4 - INSTRUCOES PARA INSTALACAO I

Importante:
Antes da instalagéo da plastificadora, monte os cabos de manuseio da maquina que se encontram

individualizados no interior da embalagem conforme indicado no desenho ilustrativo abaixo, s&o
dois cabos menores com rosca M6 idénticos, um para a unidade de aquecimento e um para o anel
rotativo e dois cabos maiores com rosca M10 para a unidade de acionamento do vacuo, atengcéo
para o detalhe do cabo para do lado direito onde o comprimento da haste da rosca € maior.

‘:_,x". e 3-:_ ; A i 4.1 -Com excegéo do cabo do lado direito da unidade do

et rsr s e gcionamento do vacuo, monte todos os outros cabos na
_ I plastificadora, rosqueando-os em seus respectivos
e - 7 alojamentos no sentido horario até sentir resisténcia no
% L final darosca.
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! p— 4.2 - Embalado separadamente encontram-se o freio e
H ( manipulo, monta-los conforme esquema a cima, no
| EF] alojamento marcado por "freio e manipulo”, no

e — L L acionamento a vacuo, estas pegas tem a fungao de fixar o
acionamento a coluna da plastificadora.

4.3 - Monte o cabo direito da unidade de acionamento do vacuo rosqueado no sentido horario até
que o mesmo pressione o freio (11) de encontro a coluna fixando a unidade na coluna, para liberar
a unidade tornando-a deslizante verticalmente na coluna, basta aliviar o freio girando o cabo no
sentido anti-horario meia volta.

Notas:
- Para a fungéo de fixagdo da unidade de acionamento do vacuo na coluna, a agéo no cabo direito

ndo necessita de muita forgca, aperte com pequeno esfor¢o no sentido horario suficiente para
manter a unidade de acionamento na posicdo de aquecimento.Para liberar a unidade de
acionamento de forma que deslize na coluna, basta aliviar o cabo girando-o meia volta no sentido
anti-horario

- Com excegao do cabo direito da unidade de acionamento do vacuo, todos os outros cabos néo
podem ficar soltos e devem ser apertados apenas com as maos, ndo use nenhum tipo de
ferramenta para as fixagdes dos mesmos.

4.4 - A plastificadora deve ser instalada em local ventilado, livre de umidade e calor excessivo e
apoiada sobre uma mesa ou bancada plana. Ndo embuta e ndo coloque nenhum material entre a
base de apoio e o fundo da maquina, para que esta area fique livre permitindo a saida de are a
refrigeragdo do motor.

4.5 - \erifique a voltagem da rede local antes de conectar a plastificadora na tomada, lembramos
que esta maquina nao possui dupla voltagem, portanto, observe a tenséo de alimentacéo (110 ou
220Volts) antes de liga-la, variagdes na tenséo de alimentagéo de + 10% da tensdo nominal séo
permitidas.

4.6 - Ligue a plastificadora na tomada da rede elétrica com o sistema de aterramento devidamente
instalado.

Notas:
- O aterramento de protegdo para a ligagdo da plastificadora devera seguir a norma NBR 5410

(Brasil) ou a norma vigente no pais importador.



- E aconselhavel a instalagdo de um dispositivo de protecéo bipolar (disjuntor bipolar) na rede
elétrica onde a maquina sera instalada, para desconexao das duas fases em caso de possiveis
falhas ou curto circuito.

- Nao use benjamim ou outro tipo de conexdo semelhante para ligar a plastificadora na mesma
tomada onde outro produto ja esteja instalado.

P 5 - INSTRUGOES DE USO I

Se amaquina néo for utilizada conforme as especificagdes descritas neste capitulo, as protegdes e
afuncionalidade do produto poderao ser prejudicadas.

APlastvac P7 Bio-Art possibilita dois processos para plastificagao: Convencional e Rotativo.

Para o processo operacional siga as instrugdes abaixo orientando-se pelos nimeros nas figuras
01e02.
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| Fig. 1 ]
01-Cabo da unidade de aquecimento 10-Parafuso trava rotativo
02-Unidade de aquecimento 11-Pinos laterais da trava
03-Cabos de acionamento do vacuo 12-Anel menor
04-Unidade de fixagc&o das placas (Anel maior+Pivd)
05-Coluna

06-Porta modelos com fun¢des plana e caneca
07-Camara de Vacuo

08-Chave geral e para aquecimento

09-Cabo do Anel menor

5.1-Processo de plastificagao convencional

5.1.1 - Para iniciar o processo de plastificagdo, a maquina devera estar com o cabo de forgca
conectado natomada da rede elétrica e a chave geral (08) desligada.

5.1.2 - O cabo de acionamento do vacuo lado direito (03), além da fungédo de acionamento, tem
também a fungéo de fixar e liberar a unidade de fixagdo das placas (4). Para liberar gire meia volta

no sentido anti-horario e para fixar aperte até o final da rosca no sentido horario.
Estando a unidade liberada, utilizando sempre as duas méos, uma em cada cabo (03), levante a

unidade de fixagao das placas (04) para préximo da unidade de aquecimento (02) até encontrar
encosto (foto 01), gire o cabo (03) da direita no sentido horario fixando desta forma a unidade (04)
na posicao correta (foto 02). m



5.1.3 - Através do cabo (01), gire a unidade de aquecimento (02), 180° para a esquerda para
facilitar o trabalho de manipulagdo com os modelos e porta modelos e para a fixagdo das placas,
(fotos 03 e 04).

5.1.4 - Coloque o(s) modelo(s) no porta modelos (06) e em seguida introduza o conjunto na

Camarade Vacuo (07).
O porta modelos pode ser posicionado de duas maneiras:

5.1.4.1 - Posigéo caneca:
Permite maior facilidade na remogdo das placas, principalmente em casos onde o modelo

apresenta retengdes ou quando se utiliza placas rigidas e/ou com espessuras igual ou maior que
de 1,0mm.

Para a utilizagdo do porta modelos nesta posi¢éo, coloque o modelo no lado caneca do Porta
Modelos (06) e preencha com granalhas de vidro cobrindo a superficie retentiva até o limite
desejado. Em seguida introduza o conjunto na camara de vacuo (fotos 05, 06 e 07).



[ Foto 6 J

5.1.4.2-Posigao Plana:
Permite uma copia de toda a extensao do modelo. Para um melhor resultado, recorte o modelo

eliminando suas retengdes e obtendo uma base plana. N&o utilize modelo muito alto neste

processo, pois havera uma maior distor¢éo da placa.
Para utilizar o lado plano do Porta Modelos (06), introduza o porta modelos na camara de vacuo da

maquina com a boca voltada para baixo. Em seguida posicione o modelo sobre o porta modelos
(foto 08 e 09e 10).

Foto 10

Importante:
Certifique-se que a cAmara de vacuo (07) esteja limpa e livre de residuos para a perfeita vedagéo

do porta modelo.

5.1.5 - Para o posicionamento da placa, gire o cabo do Anel menor (09) para a direita no sentido
anti-horario, para liberar o anel menor e permitir aintroducao das placas (foto 11).




5.1.6 - Introduza a placa a ser moldada pela frente da unidade de fixagdo observando uma
pequenarampa de acesso e introduzindo-a sob os dois pinos laterais (11) (foto 12).

5.1.7 - Introduza o anel menor na unidade de fixagdo sobre a placa observando os guias para os
dois pinos laterais (11) e gire-o para a esquerda no sentido horario através do cabo (09) travando a
placa (foto 13).

.
Foto 13

Atencao:
E importante manter sempre segura com uma das méos toda a unidade de fixagéo da placa (04),
afim de manter o conjunto firme no momento de fixagdo da placa. (Foto 13)

Foto 14 Foto 15

5.1.8 - Retorne a unidade de aquecimento (02) para a posig¢éo central alinhada com o gabinete do
motor e ligue a chave geral (08), iniciando assim o processo de aquecimento. A luz vermelha da
chave geral se acendera (fotos 14 e 15).



5.1.8.1-Ponto ideal de plastificagao:
Devido a existéncia de varios tipos de placas (diferentes materiais e espessuras), o ponto ideal de

plastificagdo € identificado por alteragdes na placa e ndo por tempo. Assim sendo, fica a
responsabilidade de cada fabricante das placas prescrever a forma mais correta do ponto ideal de
plastificacéo.

De uma maneira geral o ponto ideal é observado pela alteragéo da cor (brilho) para placas mais
opacas, isto é, a placa ficara brilhante e transparente (ex. placas leitosas) ou pelo escoamento da
placaem 10 a 12mm, conforme indicado no desenho abaixo (ex. placas cristais e soft).

10 a 12mm

5.1.9 - Ao atingir o ponto ideal de plastificagdo, gire o cabo de acionamento do vacuo lado direito
(03), meia volta sentido anti-horario para liberar a unidade de fixagdo das placas (04), baixe sem
muito esforgo todo o conjunto da unidade de fixag&do das placas com as duas maos (uma em cada
cabo), fazendo com que a moldura da unidade de fixag&do da placa se feche a Camara de Vacuo
(foto 16).

5.1.10 - Gire a unidade de aquecimento no minimo 90° no sentido horario através do cabo da
unidade de aquecimento (01) imediatamente ap6s o acionamento do vacuo, a fim de evitar
acidentes e possiveis bolhas na placa (foto 17).

Deixe o sistema de vacuo (motor) acionado até ter a certeza de que o processo de conformagao
pelo vacuo foi completado (10 a 20 segundos dependendo da espessura da placa).

Cuidado: Nao deixe o motor ligado por mais de um minuto quando a placa de moldagem estiver
sobre a Camara de Vacuo para evitar super-aquecimento, uma vez que o motor é refrigerado pela
passagemdoar.

5.1.11 - Desligue a Chave Geral (08) e deixe o modelo esfriando por mais ou menos 60 segundos.
5.1.12 - Solte a Trava da placa girando o cabo (9) para direita no sentido anti-horario, retire o anel

menor (12) e em seguida o modelo (foto 18).



Atencao:
Para remocéao do modelo e acabamento da placa, recorte o excesso de material com uma tesoura,

estilete, disco de ago ou de carburundum, dependendo darigidez e espessura da placa.
Para as placas rigidas ou acima de 1,0mm de espessura, recomendamos fortemente o uso do

Porta Modelos Caneca para o processo de plastificagdo, conforme mencionado anteriormente.
O acabamento final das bordas podera ser feito com pedras montadas ou discos de borracha.

5.2 -Processo de plastificagao utilizando o sistema rotativo.
Para utilizag&o do sistema de plastificagéo rotativo que permite o aquecimento em ambas as faces

da placa siga as instrugdes abaixo, orientando-se pelos numeros dos componentes principais da

maquina na figura 02 deste manual.
Amaquina sai de fabrica com a Unidade de Fixag&o das placas travada através do parafuso trava

do rotativo (10), para evitar sua rotagdo acidental quando o processo de plastificagdo for
convencional (aquecimento de apenas uma face). Para a utilizag&do do sistema rotativo é preciso
soltar o parafuso trava (10), através da chave allen 4mm que acompanha o produto (ndo é
necessario retirar o parafuso, apenas afrouxa-lo) (foto 19).




Atengao:
- Recomendamos manter o sistema sempre travado enquanto a maquina for usada de forma

convencional, apertando levemente o parafuso trava (10).
- Ao utilizar o sistema rotativo com aquecimento em ambas as faces da placa coloque o modelo de

gesso somente apés completado todo o processo de aquecimento da placa em ambas as faces,
pois a rotagdo do anel rotativo podera atingir o modelo danificando-o.

5.2.1 - Apés liberar a trava do sistema rotativo, siga os passos conforme processo de plastificagdo
convencional acima descrito até 0 5.1.8, até esta fase um lado da placa é aquecido.

5.2.2 - Para aquecimento do outro lado da placa, gire a unidade de aquecimento totalmente (180°)
para a esquerda através do cabo (01)(foto 20).

S6 entéo rotacione o anel maior 180° no sentido anti-horario utilizando seu respectivo cabo (foto
21), até sentir um click, expondo desta forma a outra face da placa para cima (foto 22 e 23), volte a
unidade de aquecimento (02) para a posigao central e aguarde o tempo de aquecimento desta face
daplaca.

5.2.3 - Repita o item 5.2.2, porém agora rotacione o anel maior no sentido horario para retornar o




Deixe aquecer por mais alguns instantes o mesmo lado da placa que iniciou o processo.

5.2.4 - Ap6s completar o aquecimento, no ponto ideal de plastificagdo, siga os passos do processo
convencional a partir do item5.1.9, até afinalizagao do processo.

Atencao:
Nunca abaixe o conjunto da unidade de fixagdo das placas (04) quando o anel maior estiver
rotacionado em 180° no sentido anti-horario, Foto 24.

»6 - PRECAU(}GES, SEGURANCA E FUNCIONALIDADE I

6.1 - Utilize-se de um gesso que seja bastante poroso, pois o ar passara através do modelo para
proporcionar maior eficiéncia do vacuo. Evite gesso resinado.

6.2 - Deixe o modelo o mais baixo possivel para evitar grandes deformagdes da placa.

6.3 - Quando trabalhar com a parte plana do Porta Modelo, deixe a base do modelo de gesso plana
para evitar que a placa penetre nos vaos entre o modelo de gesso e o Porta Modelo.

6.4 - O aquecimento em ambas as faces da placa é ideal para placas de dupla chapa* (dois
tipos de materiais) e para placas tradicionais com espessura maior ou igual a 3mm.

6.4.1 - O sistema de aquecimento de ambas as faces das placas devera seguir processo de
aquecimento segundo as caracteristicas dos materiais empregados na fabricacdo das placas,
estas informagdes deverédo ser obtidas com o fabricante das placas.

6.4.2 - Na falta de informagdes do fabricante:

6.4.2.1 - Para placas tradicionais com espessura maior ou igual a 3mm, recomendamos aquecer
em duas etapas. Primeiro o lado da placa que ficara em contato com o modelo, (lado interno da
moldeira). Paraisto gire a unidade de fixagdo da placa (04) direcionando esta face para a unidade
de aquecimento (02). Apos este pré-aquecimento gire a unidade de fixagéo da placa (04) para a
posicao original para aquecer o lado externo da moldeira.

6.4.2.2 - Para placas de dupla chapa* que possuem uma face de material soft de baixa temperatura
de amolecimento e outra face de material rigido de alta temperatura de amolecimento,



recomendamos aquecer em trés etapas iniciando o aquecimento pela face mais rigida, depois pela
mais macia ou soft e finalmente a face mais rigida novamente até o ponto de plastificagdo
conforme item 5.1.8.1, desta forma a placa de dupla chapa* devera ser montada na maquinacoma
face mais rigida para cima em diregdo a unidade de aquecimento e consequentemente a face soft
€ que conformara o modelo.

6.4.3 - Devido a diversidade de placas e de trabalhos que podem ser executados, sugerimos uma
andlise previa cuidadosa do processo antes do inicio de cada trabalho.

Nota
- Dupla Chapa sdo placas fabricadas com dois tipos diferentes de materiais. Exemplo:

Placas com uma facerigida e outra soft.
6.5-PRINCIPAIS APLICAGOES

6.5.1-Fixagao de Braquetes.

PLACAS INDICADAS: Placa Soft 1,0 mm Placa Cristal 0,3 mm

PONTO IDEAL DE PLASTIFICAGCAO: Escoamentodaplaca

ACABAMENTO: Usar porta modelo caneca. Recortar a placa com estilete ou tesoura.
CONSIDERACOES: Deve-se posicionar os braquetes no modelo de estudo antes da plastificagdo

com cola ndo muito aderente para que se possa remové-los com facilidade junto com a placa apés
a plastificagcdo. Em seguida, faz-se o devido preparo nos dentes do paciente e coloca-se a placa
com os braquetes, fixando-se desta maneira, todos os braquetes de uma s6 vez. Remova a placa
cuidadosamente com um estilete ou bisturi.

6.5.2-Casquetes

PLACAS INDICADAS: Placa Cristal 0,3 mm

PONTO IDEAL DE PLASTIFICACAO: Escoamento da placa.

ACABAMENTO: Usar porta modelo plano. Recortar a placa com estilete, tesoura ou bisturi.
CONSIDERACOES: Para maior aproveitamento da placa, podera ser colocado sobre o porta

modelo varios troquéis, desde que haja entre eles um espaco suficiente para a plastificagdo. Os
troquéis poderé&o ser apoiados no porta modelo sobre moldina ou massa colorida de crianga.

6.5.3- Matriz para resina composta
PLACAS INDICADAS: Placa Leitosa 0,6 mm Soft 1,0 mm.
PONTO IDEAL DE PLASTIFICACAOQ: Transparéncia da placa para leitosa e escoamento para a

Soft.
ACABAMENTO: Usar porta modelo plano. Recortar a placa com estilete, tesoura ou bisturi.
CONSIDERACOES: Faz-se a reconstrugdo dentaria no modelo de estudo com material que

suporte a temperatura de aquecimento (gesso, resina, moldina, dentes, dentes artificiais,...). Se
utilizar cera, devera ser feita uma duplicagéo do modelo em gesso, pois a cera derrete com o calor
da maquina. Use somente material indicado (placa Leitosa ou Soft), pois outro tipo de material
pode reagir quimicamente com aresina.

6.5.4- Ponte Provisoria
PLACAS INDICADAS: Placa Leitosade 0,6 mm Placa Softde 1,0 mm
PONTO IDEAL DE PLASTIFICACAO: Transparéncia da placa para leitosa e escoamento para a

Soft.
ACABAMENTO: Usar porta modelo caneca. Recortar a placa com estilete, tesoura ou bisturi.

CONSIDERACOES: Faz-se a reconstrugdo dentaria no modelo de estudo com material que
suporte a temperatura de aquecimento (gesso, resina, moldina, dentes, dentes artificiais,...). Se
utilizar cera, devera ser feita uma duplicagéo do modelo em gesso, pois a cera derrete com o calor
da maquina. Plastifica-se o novo modelo (reabilitado). Obs.: Utilizar somente o material indicado
(placa Leitosa ou Soft), pois outro tipo de material adere a resina. Apos a plastificagdo, remova
cuidadosamente a placa do modelo e preencha o espago da placa onde sera construida a ponte



provisoria com resina auto-polimerizavel, em seguida leve até o preparo dentario. Para uso na
boca, a moldeira devera ser adaptada para proteger o limite de 1 ou 2 dentes em cada lado da area
e guarnecer aproximadamente 3 mm em torno da margem gengival. Durante a preparacgéo, a
moldeira pode ser inserida na boca e usada como referéncia para o contorno do preparo. Ela
fornecera uma anatomia semelhante a dos dentes naturais e a conveniente oclusdo com o arco
antagonista. O relacionamento correto é estabelecido na boca e pode ser observado se todas as
margens estiverem bem demarcadas e sem falhas. Quando a resina comecar a esquentar, o
conjunto resina/moldeira pode ser desprendido e reassentado para que ela ndo se polimerize
sobre os preparos. Quando o acrilico estiver totalmente polimerizado, deve se remover a moldeira
por flexionamento ou decapagem da mesma. O acrilico obtido estara praticamente polido.

6.5.5- Protetor bucal e placa mio-relaxante

PLACAS INDICADAS: Placa Soft 2,0 mm para Placa Mio-relaxante.

Placa Softde 3,0 mm para protetor bucal.

PONTO IDEAL DE PLASTIFICACAO: Escoamento da placa.

ACABAMENTO: Usar porta modelo caneca. Recorte do excesso com tesoura ou bisturi.

6.5.6- Placa de mordida (bruxismo)

PLACAS INDICADAS: Placa Cristal 1,0/1,5/2,0 mm.

PONTO IDEAL DE PLASTIFICACAO: Escoamento da placa.

ACABAMENTO: Usar porta modelo caneca. Recorte do excesso com disco de ago ou

carburundum. Alisamento das bordas com pedras montadas.
CONSIDERACOES: Ajuste oclusal devera ser feito em um articulador semi-ajustavel BIO-ART

utilizando-se de material aderente (resina acrilica autopolimerizavel) e desgastando-se a placa se
necessario.

6.5.7-PlacaBase

PLACAS INDICADAS: Placa Cristal 1,0/1,5/2,0 mm.

PONTO IDEAL DE PLASTIFICACAO: Escoamento da placa.

ACABAMENTO: Usar porta modelo caneca. Recorte do excesso com disco de ago ou

carburundum. Alisamento das bordas com pedras montadas.

6.5.8- Moldeiras individuais

PLACAS INDICADAS: Placa Cristal 1,0/1,5/2,0 mm.

PONTO IDEAL DE PLASTIFICACAO: Escoamento da placa.

ACABAMENTO: Usar porta modelo caneca. Recorte do excesso com disco de ago ou

carburundum. Alisamento das bordas com pedras montadas. CONSIDERACOES: A confecgdo do
cabo podera ser feita de trés maneiras: a) Coloca-se moldina ou massa colorida (de crianga
brincar) no formato do cabo que se deseja sobre o modelo de gesso. Neste caso, coloque o cabo
na posicao vertical e logo ap6s a plastificacdo (antes do material esfriar) curve o cabo até a posi¢éo
desejada. CUIDADO para ndo queimar os dedos. b) Faga um pequeno gancho em “U” com um fio
ou arame e fixe-o no modelo de gesso. Para fixalo, faga dois furos no modelo no didmetro do fio ou
arame. Coloque o gancho na vertical e logo apos a plastificagéo (antes do material esfriar) curve o
cabo até a posicdo desejada. c) Acrescente uma pequena quantidade de resina acrilica
autopolimerizavel em forma de bastao sobre a placa pronta. Obs.: Nos casos A e B, a plastificagéo
¢ feita diretamente sobre o modelo e o cabo, de maneira que o cabo se torne parte integrante da
moldeira.

6.5.9-Moldeiras para clareamento caseiro

PLACAS INDICADAS: Placa Cristal 0,3 mm Placa Soft 1,0 mm

PONTO IDEAL DE PLASTIFICACAO: Escoamento da placa.

ACABAMENTO: Usar porta modelo caneca. Recorte do excesso com tesoura ou bisturi.
CONSIDERACOES: N&o ha necessidade de alivio, porém se desejar, o alivio podera ser feito
pincelando (pintando) com esmalte de unha a superficie dental do modelo onde devera ser

colocado o gel clareador. m



6.5.10- Embalagem de modelo de estudo (arquivo)

PLACAS INDICADAS: Placa Cristal 0,3 mm.

PONTO IDEAL DE PLASTIFICACAO: Escoamento da Placa.

ACABAMENTO: Usar porta modelo plano. Recorte com estilete, tesoura ou bisturi.

6.5.11- Guia Cirurgico

PLACAS INDICADAS: PlacaCristal1,0/1,5/2,0mm.

PONTO IDEAL DE PLASTIFICACAO: Escoamento da placa.

ACABAMENTO: Usar porta modelo caneca. Recorte do excesso com disco de ago ou

carburundum. Alisamento das bordas com pedras montadas.
CONSIDERACOES: Apés a confecgéo da placa, deve-se demarcar na mesma os pontos de

interesses cirdrgico, com base no modelo de estudo, conseqiientemente fura-se a placa nos
pontos demarcados.

6.5.12-Moldeira parafluoretagao

PLACAS INDICADAS: Placa Cristal 0,3 mm Softde 1,0 mm.

PONTO IDEAL DE PLASTIFICACAO: Escoamento da placa.

ACABAMENTO: Usar porta modelo caneca. Recorte do excesso com tesoura ou bisturi.
CONSIDERAGCOES: O alivio do modelo podera ser feito de duas maneiras:

a) Pincelando-se (pintando) com esmalte de unha a superficie dental do modelo onde devera ser

colocado o gel fluoretado.
b) Colocando-se uma espuma de aproximadamente 2 mm sobre a superficie dentaria do modelo e

plastificando-se este conjunto (moldeira + espuma). A espuma ira se aderir a placa apés a
plastificacéo.

6.5.13-Aparelho ortodéntico (Alinhador)

PLACAS INDICADAS: Placa Cristal 0,75/1,0 mm.

PONTO IDEAL DE PLASTIFICACAO: Escoamento da placa.

ACABAMENTO: Usar porta modelo caneca. Recorte do excesso com disco de ago ou

carburundum. Alisamento das bordas com pedras montadas.
CONSIDERAGCOES: Amodelagem da placa para a movimentagao dentaria deve ser feita com o kit

de ferramentas especifico da técnica preconizada (alicates, magarico, etc.).
P 7 - MANUTENGAO E LIMPEZA I

7.1.1 - Desconecte o cabo de alimentag&o da tomada e do conector de entrada antes de efetuar a
substituicdo do fusivel.

7.1.2 - Introduza uma chave de fenda pequena no orificio existente na parte superior da tampa do
porta-fusivel localizado no conector de entrada (AC) forgando-a para fora até soltar o conjunto.

7.1.3 - Puxe o conjunto do porta-fusivel para fora até o fim e observe a existéncia de dois fusiveis
encaixados no suporte.

7.1.4 - O fusivel que se encontra encaixado proximo a parte interna do compartimento € o fusivel
que apresenta o problema e devera ser substituido. O outro (proximo a tampa do compartimento) é
ofusivel reserva que devera ser usado para substituir o fusivel com problema.

7.1.5 - Insira novamente o conjunto com os fusiveis substituidos no compartimento e pressione-o
até encaixa-lo completamente.

7.1.6 - Ligue a maquina para verificar se o funcionamento esta correto. Caso o fusivel volte a
apresentar problemas, encaminhe o equipamento a Assisténcia Técnica Autorizada para verificar
apossivel causa do problema e soluciona-lo.

Atencgao:
Recomendamos efetuar a compra de outro fusivel de Atuacdo Retardada 5x20mm de reserva
(12A/250V para maquinas 127V e 7A/250V para maquinas 220V).



» 8 - CONDIGOES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO I

Caso a maquina necessite ficar por um longo periodo sem uso recomendamos ap6s sua limpeza
conforme descrita no capitulo 7, guarda-la em sua embalagem original em local seco, arejado,
isento de vibragdes e ao abrigo da luz solar.

P 9 - PROBLEMAS E SOLUGOES I

PROBLEMA

POSSIVEL CAUSA

SOLUGAO

O equipamento néao liga,
chave geral apagada.

Falta de energia na maquina.

Verifique a rede elétrica, o cabo
de forga e o fusivel de protegéo.

Chave geral liga e o aquecimento
esta inoperante.

Queima da resisténcia. (22)

Trocar a resisténcia, procure uma
assisténcia técnica autorizada.

Aquecimento normal e motor
nao liga.

Pino fim de curso (32) com
alguma imperfeigéo.

Substitua ou ajuste o pino fim de
curso (32).

Chave geral liga, aquecimento e
motor inoperantes.

Problemas de fiagao interna.

Problemas de fiagéo interna.

Sucgao fraca, plastificacdo
insuficiente ou sem contornos
definidos.

Verifique se os furos da camara de
vacuo estao livres.

Verifique o tipo do gesso.
Modelo alto.

Porta modelo tipo caneca (07)
danificado.

Limpar os furos com um pino
metalico de F1mm.

N&o deve ser usado gesso
resinado.

Utilize o porta modelo do lado
caneca ou recorte o0 modelo.

Substitua o porta modelos (07).

Movimento rotativo da unidade de
fixagédo das placas travado.

Parafuso trava do rotativo
apertado (Foto 20).

Solte o parafuso, com a chave
allen 4mm que acompanha o
equipamento (Foto 20).

Movimento rotativo da unidade de
fixagcdo das placas nédo para no
final do curso.

Pino do rotativo (29) desregulado.

Ajuste o pino (29) através do
parafuso (27), oriente-se pelo
desenho explodido.

Movimento vertical na coluna da
unidade de fixagdo da placa muito
dificil.

Cabo direito do acionamento do
vacuo (03) apertado.

Residuos ou sujeira na coluna.
Maquina superaquecida causando

dilatacdo excessiva dos elementos
deslizantes.

Soltar meia volta o cabo no sentido
anti-horario.

Desligue a maquina e limpe a
coluna com um pano seco fazendo
movimentos verticais com a
unidade de fixagdo das placas.

Espere a maquina esfriar por 30
minutos e retorne o trabalho.

Gabinete do motor (01) muito
aquecido.

Maquina operando por longo
tempo consecutivo.

Ventilagdo do motor obstruida.

Espere a maquina esfriar por 30
minutos e retorne o trabalho.

Verifique se no espacgo entre a
base de apoio e o fundo do
gabinete ndo ha obstrugdes.

Placa solta-se da unidade de
fixagdo no momento da
plastificacao.

Aperto insuficiente da placa
através do anel de travamento
(11).

Force o aperto um pouco mais e
verifiqgue a espessura da placa, a
magquina aceita placas até 6mm
de espessura.




» 10 - TERMOS DE GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA I

ABIO-ART Equipamentos Odontologicos Ltda., fornece garantia de 1 ano para a Plastvac P7.
Esta garantia abrange todo e qualquer defeito de fabricagédo, sendo prestada mediante o conserto

do produto e condicionada aos seguintes requisitos:

a)-Que o produto tenha sido utilizado corretamente, de acordo com as instrugbes fornecidas.
Lembramos que a Plastificadora deve ser manuseada, transportada e armazenada com cuidado.
Aqueda ou pancadas no aparelho caracterizara mal uso, acarretando perda da garantia.

b)-Que a reclamagéo seja acompanhada da Nota Fiscal de compra do produto.

Para usufruir desta garantia, o consumidor devera enviar o produto as seus custos (frete por conta
do proprietario) para a Assisténcia Técnica Autorizada Bio-Art mais préxima ou para o seguinte
endereco:

Rua Teoténio Vilela, 120 - Jardim Tangara - CEP 13568-000 - Sao Carlos - SP - Brasil
Tel. +55 (16) 3371-6502 - (16) 3372-5953
CNPJ 58.538.372/0001-56 - |.E. 637.034.447.113
Site: www.bioart.com.br - E-mail: bioart@bioart.com.br

Lembramos que esta maquina ndo possui dupla voltagem, portanto, observe a tens&o de sua
maquina (110 ou 220Volts) antes de liga-la. A garantia nao cobre danos em decorréncia de ligagéo
em voltagem inadequada.

A Assisténcia Técnica da maquina somente podera ser realizada por pessoal especializado.

Qualquer alteracéo indevida na maquina acarretara perda da garantia.
No caso de envio da maquina para Assisténcia Técnica, assegure-se de que a maquina esteja

devidamente embalada para evitar danos ocasionados por uma possivel queda da mesma
durante o transporte.

Estdo excluidos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto,

bem como danos causados durante o transporte, tanto naida quanto na volta.
As informagdes contidas neste manual estao sujeitas a mudangas que poderdo ser realizadas sem

prévio aviso.

» 11 - ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA I

Para sua seguranga, a assisténcia técnica deste produto deverd ser executada por
pessoas/empresas autorizadas. Consulte sobre postos de Assisténcia Técnica Autorizada em
nosso site www.bioart.com.br
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