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AvisolLegal:

As informacdes contidas neste manual séo protegidas por leis de direitos autorais e
sdo de propriedade da ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,
ficando ao seu critério fazer alteracdes as especificacdes e atributos sem aviso
prévio.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida ou
publicada de qualquer forma ou através de quaisquer meios sem permissao prévia
por escritoda ESSENCE DENTAL.

Agradecimento:

Parabéns, vocé acaba de adquiriro MODULO AUTOMATICO da ESSENCE DENTAL.
Este equipamento foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e seguranca,
a fim de oferecer o que ha de melhor no mercado em relacédo a tecnologia,
funcionalidade e design, sempre atendendo os requisitos da vigilancia sanitaria.

Atengdo:

Eimprescindivel que sejam lidas todas as informacées contidas neste manual, para
tirar o maior proveito possivel de todos os recursos que este equipamento oferece,
evitando o uso inadequado, possiveis acidentes e danos ao equipamento. Apos
leitura e entendimento, guarde o manual, juntamente a nota fiscal de compra e o
certificado de garantiaemlocal seguro.

Aplicagéo:
- Utilizado para acionamento de aparelhos simultaneamente.

Caracteristicas e Beneficios:

- Carenagem confeccionada em aco-carbono com pintura eletrostatica resistente a
riscos e oxidacao.

«Cargatotal suportadade 1750W.

«Controle de sensibilidade.

+BotdoLiga/desliganomédulo automético.

+Botdo de selecdo Manual / Automatico.

«Fusivel para a protecdo do equipamento.

12 Meses de garantia para defeitos de fabricacéo;

«Baixo custo para pegas de reposicao.

Itens Excludentes de Garantia:

+ Qualquer acessério ou componente sujeito a desgaste natural durante o uso do
equipamento, tais como: iluminacdo, refil de jateadores, filtro do exaustor, luvas,
eletrodos, fita armalon, disco de corte, chaves elétricas em geral, fusiveis, lamina de
corte, filtro de ar, bolsa para residuos, motor, entre outros que ndo caracterizam
defeito defabricacao,independente do prazo de garantia.

Assisténcia Técnica:

Para evitar qualquer inconveniéncia desnecessdria, por favor, leia atentamente todas as instrugdes que
seencontram nestemanual, antes de entrarem contato.

Caso o seu equipamento ESSENCE DENTAL néo esteja funcionando corretamente
ou tenha alguma duvida, critica ou sugestao entre em contato com o SAC (Servico
de Atendimento ao Consumidor), estando em posse deste manual, certificado de
garantiae NF/Recibo de compra através do:

E-mail: sac@essencedental.com.br (preferencialmente).

Telefone:(16) 3334-2000 Ramal 301 ou 302.

Caracteristicas Técnicas:
Modelo: Médulo Automatico

Pesoliquido: 0,895 Kg

Peso bruto: 1,230Kg

Potencia suportada: 1.750W
Tensdo: 110/220V

Frequéncia: 50/60 Hz
Dimensodes:18,5x12x7 cm (CxLxA)
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Termosde Garantia:

Caso este equipamento apresente algum defeito de fabricagdo, a ESSENCE DENTAL
cobre os custos de mao de obra e reposicao das pecas, durante o prazo de doze (12)
meses. Sendo os trés (3) primeiros meses de garantia legal e os nove (9) ultimos
meses garantia especial concedida pela ESSENCE DENTAL, a partir da data de
compra.

Caso seja realizada a substituicdo do equipamento ou peca durante a garantia, o
prazo ndo serd estendido, ou seja, a data inicial valida continua sendo a informada
nanotafiscal de compra.

A garantia da ESSENCE DENTAL sera valida desde que o equipamento seja utilizado
corretamente (ao uso que se destina), conforme as instrugcbes contidas neste
manual e sob a apresentac¢do da nota ou cupom fiscal de compra, indicando a data
e o nome do revendedor, juntamente com o certificado de garantia devidamente
preenchido.

Despesas com deslocamento (envio e retorno) do equipamento, independente da
maneira a ser enviada: por correio, presencial ou transportadora, bem como os
riscos e seguro do envio é de responsabilidade do usuario.

A garantia da ESSENCE DENTALNAOTERA VALIDADE caso:

-Osdocumentos estejam adulterados, alterados ou ilegiveis de alguma forma.

- O numero de série no equipamento for alterado, apagado, removido ou tornado
ilegivel.

- Defeitos ou danos recorrentes de reparos, desmonte, testes, instalacao, alteracao
ou qualquer tipo de modificacdo realizada por pessoas ou assisténcias técnicas nao
autorizadas pela ESSENCE DENTAL.

- Na instalagdo do equipamento nao forem observados as especificacoes e
recomendag¢des quanto as condi¢des descritas neste manual, tais como,
nivelamento do equipamento, adequacdo do local para instalacdo, tensao elétrica,
condicdes hidraulicas e pneumaticas compativeis.

+ Defeitos ou danos causados por queda, acidentes, uso indevido, negligéncia,
descarga narede elétrica, relampago, agua ou fogo.

« Arranhdes, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado ao equipamento, em
razao do uso diverso ao especificado no manual.

Componentes:

Chave de selecao
Manual / Automatico

Botao de
sensibilidade

Chave geral
liga / desliga

Tomada entrada
cabo de forca

Tomada de comando:
Conectar o aparelho
que dara o comando

Tomada Comandada:
Conectar o aparelho
a ser comandado

Todas as partes, acessorios ou materiais a serem utilizados sédo de uso exclusivo do
equipamento, o uso de qualquer parte, acessorio ou material nao especificado é de
inteiraresponsabilidade do usuario.
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Instalagdo e Uso Inicial:

Instale o seu Médulo Automético em uma base plana, nivelada, de modo que o
equipamento fique estavel para trabalhar, temperatura ambiente, ventilada, em
altura adequada para o manuseio, a uma distancia minima de 40cm de fontes de
caloreumidade.

OBS.: O Médulo Automatico é bivolt, porém os equipamentos nele ligados
precisam ser damesmatensao aqual o Médulo é alimentado.

1°Passo: Conecte o cabo de energia no Médulo einsira natomada.

2°Passo: Conecte o aparelho de comando natomada preta do Médulo.

30 Passo: Conecte o aparelho comandado na tomada vermelha do Médulo (Deixe
sempre o aparelho comandado ligado).

4° Passo: Ligue o Médulo Automatico na chave liga/desliga e escolha uma das
funcées“Manual”ou”Automatico”

Funcionamentoem modo MANUAL:
1°Passo: Selecione”l”paramodo MANUAL no médulo.

OBS: Neste modo o equipamento comandado sempre ird ligar e desligar pela
chave geralliga/desligado Médulo Automatico.

Funcionamento em modo AUTOMATICO:

1°Passo: Acione achaveligadesliga geral no painel do modulo.

2°Passo: Selecione”0”paramodo AUTOMATICO no médulo.

3°Passo: Acione o equipamento de comando.

4° Passo: Gire o botdo sensibilidade sentido horario até ofinal,

50 Passo: Gire o botdo“Sensibilidade” sentido anti-horario LENTAMENTE, até que o
aparelho comandadoligue.

6° Passo: Desligue o equipamento de comando, e verifique se o equipamento
comandado também desliga.

OBS.: Caso ndo, repita 0”passo 5”.

7° Passo: Acione o equipamento de comando e verifique se o equipamento
comandado tambémliga.

Conselhos:

+N&oviole o produto.

+Manter o equipamento longe deinflamaveis.

«Manter o equipamento,ao menos 40 cm de fontes de calor.
+Manter o equipamento longe do alcance dos raios solares diretos.
+Desligue-o nachave e darede elétrica quando nao estiver em uso.
-Néoinsiranenhum objeto em qualqueraberturado aparelho.
-Néotente transportar o equipamento sustentando-o pelo cabo de forca.
- Para desligar datomada, puxe pelo plug datomada e nunca pelo cabo.
-Nunca deixe o cabo encostar-se a superficies quentes.

+ Manter o equipamento fora do alcance de criangas ou pessoas sem habilidade
para o manuseio adequado.

Manutengdo e Limpeza:

« Desligue o equipamento na chave e também da rede elétrica, para realizar
qualquertipo de manutencao oulimpeza.

- Para realizacao da limpeza da carenagem, utilize um pano umido com detergente
liquido neutro ou alcool.

- Nunca submergir o aparelho em 4gua ou qualquer liquido, nem o coloque
debaixo datorneira.

Falha apresentada Causa provdvel Solugdo

Verifique se natomadahd energia.

Se 0 equipamento estd ligado na
Falta de energia tomada.

Equipamento ndo funciona Verifique se o cabo energia esta
conectado corretamente no conector
doequipamento.

Acionea chaveliga/desliga.

Substituicdo o fusivel.

Chave desligada
Fusivel queimado
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CERTIFICADO DE Q>_N>z._._> /| WARRANTY CERTIFICATE

CNPJ/CPF

Cliente/Customer

Nome do Produto / Product

Moédulo Automatico

Endereco/Address

Validade/Validity

12 MESES

Telefone/Telephone

CEP/ZIP Cidade/City

Nome do Assistente técnico/Name of Technican

Data instalagao/Installation Date

Representante/Dealer

Carimbo e Assinatura do representante
Dealer Stamp and Signature

Date

Assinatura do Cliente/Customer Signature

Av. Conceigao Teixeira de Mendonga, 300 - 8° Distrito Industrial
CEP 14808-164 - Araraquara-SP-Brasil - Tel.: +55 . 16 . 3334.2000
e-mail: com.br | www. com.br

Cores, modelos e especificagdes técnicas sujeitas  alteragdes sem aviso prévio. A garantia s6 tera valor com a apresentagao do certificado.



