Abritec Mouth Opener maauira

Presentation:
1 unit adult and 1 unit children - Blue.
1 unit adult and 1 unit children - Pink.

Description:

Abritec mouth openers fit perfectly between the arch upper and lower part
of the patient, promoting greater comfort while maintaining mouth for
longer, facilitating the professional's work performance.

Indication:

Assists in opening the patient's mouth during dental procedures.
Composition:

Silicone and non-toxic pigment.

Directions of use:

First, perform the product sterilization procedure;

Place the part between the teeth, so that the patient bites the serrated
part;

Cleaning and sterilization process should be performed after use. Store in
the packaging for sterilization.

Cleaning and sterilization procedure:

1. After using the product, make the removal of organic matter in
ultrasonic tubs by using enzymatic soap (minimum 3 enzymes) under
dilution recommended by the manufacturer.

2. Rinse under running water and observe the presence of residues, repeat
the process or make manual removal.

After cleaning, perform sterilization in an autoclave using suitable
packaging at 121 ° C (250 ° F) as recommended by the equipment
manufacturer.

Warning and precautions:

The use is restricted to professionals specialized in dentistry, according to
local legislation and with specific training for its handling.

Procedures provided in the directions of use should be strictly followed.
Use only after the application of cleaning and sterilization procedures.
Contraindications and side effects:Patients with sensitivity to silicone
should not use the product.

Contra-indicacoes e efeitos colaterais:

Néo utilizar em pacientes com sensibilidade ao silicone.

Storage and transport:

The product should be stored in the packaging for sterlization at room
temperature, sheltered from sunlight and moisture.

Validity:

indeterminate validity period.

Once opened, the product is valid for 50 sterilization cycles.

Disposal:

The product should be disposed of, according to current legislation of its
country.
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Consultar as informagoes de seguranca, perigos e precaucdes.
Consultar las informaciones de seguridad, peligros y precauciones.
Consult the safety, danger and precautions information.
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Abridor de Boca Abritec macuira

PORTUGUES

Apresentacdo:
01 unidade adulto e 01 unidade infantil - Azul.
01 unidade adulto e 01 unidade infantil - Rosa

Descricdo:

Os abridores de boca Abritec se encaixam perfeitamente entre a arcada
superior e inferior do paciente, promovendo maior conforto ao manter a
boca por mais tempo, facilitando o desempenho do trabalho do
profissional.

Indicacdo:

Auxilia na abertura da boca do paciente durante os procedimentos
odontoldgicos.

Composicdo:

Silicone e pigmento atéxico.

Modo de uso:

Primeiramente realize o procedimento de esterilizacdo do produto;
Coloque a peca entre os dentes de modo que o paciente morda a parte
serrilhada;

Ap0ds o uso realize o processo de limpeza e esterilizacéo;

Armazene dentro das embalagens para esterilizagdo.

Procedimento de limpeza e esterilizacdo:

1. Apds cada uso do produto, fazer a remocao da matéria organica em cubas
ultrassonicas, utilizando sabdo enzimético (minimo 3 enzimas) em diluicdo
recomendada pelo fabricante.

2. Enxaguar em &gua corrente e observar a presenca de residuos, repetir o
processo ou fazer a remogao manual.

3. Apds a limpeza, realize a esterilizagdo em autoclave utilizando
embalagens adequadas sob temperatura de 121°C ( 250°F) conforme as
recomendacdes do fabricante do equipamento.

Adverténcia e precaugdes:

Utilizacéo restrita de profissionais especializados em odontologia, conforme
legistacao local e com treinamento especifico para a sua manipulagéo.
Seguir rigorosamente os procedimentos fornecidos no modo de uso.
Utilizar somente apo6s a aplicagao dos procedimentos de limpeza e
esterilizacdo.

Néo utilizar o produto ap6s a validade dos ciclos permitidos.

Manter fora do alcance de criangas.

Contra-indicaces e efeitos colaterais:

Né&o utilizar em pacientes com sensibilidade ao silicone.
Armazenamento e transposte:

Armazenar nas embalagens para esterilizacdo, a temperatura ambiente, ao
abrigo do luz solar e da umidade.

Validade:

prazo de validade indeterminado.

Apds aberto, o produto possui validade de 50 ciclos de esterilizacao.
Modo de descarte:

O produto deve ser descartado conforme a legislacdo vigente de seus pais.

Apertura de Boca Abritec macuira

ESPANOL

Presentacion:
1 unidade adulto y 1 unidade nifio - Azul.
1 unidade adulto y 1 unidade nifio - Rosa.

Descripcion:

Las aperturas de boca abritec se encajan perfectamente entre la arcada
superior e inferior del paciente, promoviendo mayor comodidad al mantener
la boca abierta por mas tiempo, facilitando el desempend del trabajo del
profesional.

Indicacion:

Ayuda a abrir la boca del paciente durante los procedimientos dentales.
Composicion:

Silicona y pigmento atoxico.

Modo de uso:

Primeiramente realice el procedimiento de esterilizacion del producto;
Ponga la pieza entre los dientes de modo que el paciente muerda la parte
dentada;

Después del uso realice el proceso de limpieza y esterilizacion;

Almacene dentro de los embalajes para esterilizacion.

Procedimiento de limpieza y esterilizacion:

1. Despues de cada uso del producto, hacer la remocién de la materia
organica em cubas ultrasénicas, utilizando jabon enzimético (minimo 3
enzimas) em dilucion recomendada por el fabricante.

2. Enjuagar en agua corriente y observar la presencia de residuos, repetir el
proceso o hacer la remocién manual.

Después de la limpieza, realice la esterilizacion en un autoclave utilizando un
embalaje adecuado a 121 ° C (250 ° F) seguin lo recomendado por el fabricante
del autoclave.

Advertencias y precauciones;

Utilizacion restricta de profesionales especializados en odontologia, conforme
legislacion local con entrenamiento especifico para su manipulacion.

Segquir estrictamente los procedimentos proporcionados en el modo de
empleo.

Utilizar solo después de la aplicacion de los procedimientos de limpieza y
esterilizacion.

No ultilizar el producto después de la validez de ciclos permitidos.

Mantener fuera del alcance de los nifios.

Contraindicaciones y efectos colaterales: No utilizar en pacientes con
sensibilidad a la silicona.

Almacenamiento y transporte:

Almacenar en los embalajes para esterilizacién, a la temperatura ambiente, al
abrigo de la luz solar y de la humedad.

Validez:

Periodo de validez indefinido.

Una vez abierto, el producto es vélido por 50 ciclos de esterilizacion.

Modo de descarte:

El producto debe ser desechado conforme la legislacion vigente de su pais.



