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Clareador Dental para Dentes Nao-Vitais
Somente Uso Profissional

Leia com atengdo todas as informagdes deste manual de
instrugdes antes de utilizar o produto. Guarde-o para consulta,
no minimo, até total consumo do produto e/ou até nao haver
‘mais interagéo do produto com seu tltimo paciente.

Descrigao do Produto

Whiteness Super-Endo & um gel neutro de baixa idade para

« Em casos de traumatismos pode ocorrer recidiva da cor apos
o clareamento.

- Informe o paciente sobre as possibilidades de sucesso e
insucesso no clareamento. Previna a possibilidade de frustrar a
expectativa do paciente.

« Dentes ndo-vitais em tratamento clareador apresentam sua
estrutura fragilizada devido a remogéao do material restaurador do
interior da camara pulpar. Oriente o paciente para que tome
cuidado e previna fratura acidental do elemento.

« Em contato com pele/olhos pode causar irritagao. A ingestao
do produto pode causar irritagao géstrica.

« Utilize luvas e oculos de protecao durante a aplicagao do
produto e utilize dculos de protecao no paciente.

« Damesma forma que os demais géis clareadores, Whiteness
Super-Endo nao clareia materiais restauradores.

Efeitos Colaterais

0 mau vedamento cervical do conduto radicular pode permitir a
chegada de perdxido até os ligamentos periodontais, causando
dor e/ou reabsorgéo radicular.

Instrugdes de Uso

1.Certifique-se clinica e radiograficamente se o tratamento
endodontico estd adequado. Registre a cor do dente a ser
clareado através de uma escala de cor e/ou fotografia antes de
iniciar o clareamento.

2.Faca uma adequada abertura da camara pulpar e limpe-a

todo o material
3.Remova 3 mm de material obturador do conduto radicular e
faga um cervical de i 2mm

(recomenda-se usar lonomero de vidro, por ex. Maxxion R -
FGM). O selamento devera estar aproximadamente 2 mm da
margem cervical e tem o objetivo de evitar a passagem do
clareador para o periodonto.

4.Aplique Whiteness Super-Endo no interior da camara pulpar,
prepare uma pequena bolinha achatada (ou tela) de algodao e
posicione-a na cavidade sobre o clareador. Na sequéncia, sele a
cavidade com iondmero de vidro. Verifique a oclus@o do paciente
em movimentos de protrusao e lateralidade. O contato prematuro
pode fraturar a restauragao provisoria e/ou dente.

5.Avalie 0 caso apos 3 a 4 dias. Se necessario, repita as
0 I sempre em 3 a 4 dias. O nimero de

aplicacao no interior da cdmara pulpar e remogao dos pigmentos

que colorem o dente internamente. Ja vem pronto para aplicagao,

vantagem incomparével aos demais produtos a base de peréxido

de carbamida solida onde ha necessidade de manipulagao de

uma pasta para posterior aplicagio. Sua formulagdo tem

excelente afinidade com dgua e por isso é facilmente removido da

camara pulpar ao final do tratamento.

Formas de Apresentagao

Embalagem contendo 1 seringa com 3g de gel e 15 ponteiras

descartaveis para aplicagao do produto.

Composicao Basica

Peroxido de Carbamida a 37%, Carbopol Neutralizado, Carga

Inerte, Glicol e Agua Deionizada.

Indicagao do Produto

0 produto ¢ indicado para o clareamento de dentes nao-vitais por

meio de aplicacao e manutencdo no interior da camara pulpar

(técnica walking bleach).

0 nimero de aplicagoes de Whiteness Super-Endo depende do

caso clinico e deve ser administrado pelo profissional.
3a4aplicagoes sao sufici

Deve ser feita uma criteriosa avaliagao do tratamento

endodontico, se ha estrutura corondria suficiente para o

clareamento dental e auséncia de restaurages amplas no dente

aser clareado.

Precaugdes e Contraindicagoes

« 0 uso durante a gravidez ou para lactantes ndo é

recomendado.

« 0 produto ndo é recomendado para pacientes que tenham

histérico de reabsorco externa e/ou interna.

« Em casos de rizogénese incompleta o produto e a técnica nao

devem ser utilizados.

« Em casos de lesdes periapicais deve haver o

acompanhamento de um endodontista.

aplicagdes pode chegar até 8 vezes, conforme a evolugao do
aso.

Notas: 1- Observe sempre a evolugao dos resultados apos cada
aplicacao. Se de uma aplicacao para outra os resultados nao
evoluirem entao ha uma evidéncia de que o clareamento chegou
no seu limite. 2- Caso nao se obtenharesultados ou se a evolugao
do clareamento for muito lenta verifique se todo o material
restaurador da cdmara pulpar foi efetivamente removido. A
remogao incompleta de material restaurador no interior da
camara pulpar pode evitar a agéo do clareador e prejudicar o
clareamento.

6. Concluido o tratamento clareador, recomenda-se aguardar, no
minimo, uma semana para realizar a restauracéo definitiva.

Notas: 1- Oriente 0 paciente sobre a fragilidade do dente nao-vital
em tratamento e previna eventual fratura acidental. 2- Para casos
de dentes nao-vitais demasiadamente fragilizados por remogao
de estrutura dental recomenda-se a implantagao de um pino de
reforco i White Postapds o

Conservagao e Armazenamento

Armazene o produto em temperaturas entre 15C° e 25°C / 59°F e
77°F. Nao congele o produto. Proteja da incidéncia da luz solar
direta.

Adverténcias

Nao utilize o produto se este estiver fora do prazo de validade.
Para o descarte do produto siga a legislacdo de seu pais.
Mantenha fora do alcance de criangas

Este material foi fabricado somente para uso dental e deve ser
manipulado de acordo com as instrugoes de uso. O fabricante
nao €é responsdvel por danos causados por outros usos ou por
manipulagao incorreta. Além disto, o usudrio esté obrigado a
comprovar, antes do emprego e sob sua responsabilidade, se
este material é compativel com a ulilizacdo desejada,
principalmente quando esta utilizagdo néo esta indicada nestas

« 0 produto nao & em casos de calcificagao da
cémara pulpar e do conduto radicular.

des de uso. Descrigoes de dados nao ituem nenhum
tipo de garantia e, por isto, ndo possuem qualquer vinculagao.
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Aclarador Dental para Dientes No Vitales

Solamente Uso Profesional

Lea con atencion todas las informaciones contenidas en estas

instrucciones de uso antes de utilizar el producto. Guérdelo para

consulta, por lo menos, hasta el total consumo del producto y/o

hasta que el producto no sea mas utilizado con su dltimo

paciente.

Descripcion del Producto

Whiteness Super-Endo es un gel neutro de baja viscosidad para

aplicacion en el interior de la camara pulpar y remocion de los
que i color al diente i Ya

viene pronto para su aplicacion, ventaja incomparable a los

demés productos a base de peroxido de carbamida sélida, donde

existe la necesidad de manipulacion de una pasta para posterior

aplicacion. Suformulatiene una excelente afinidad con el aguay

por eso es faciimente removido de la camara pulpar al fin del

tratamiento.

Formas de Presentacion

Envase conteniendo 1 jeringa con 3g de gel y 15 punteros

desechables parala aplicacion del producto.

Composicion Basica

Peroxido de Carbamida al 37%, Carbopol Neutralizado, Carga

Inerte, Glicol y Agua Desionizada.

Indicacion del Producto

El producto estd indicado para el aclaramiento de dientes no

vitales por medio de la aplicacion y mantenimiento en el interior

de lacémara pulpar (técnica walking bleach).

Elnimero de aplicaciones de Whiteness Super-Endo depende del

caso clinico debiendo ser administrado por el profesional.

G de 3a 4 aplicaciones son sufici

Debe ser realizada una criteriosa evaluacion del tratamiento

endodontico, si existe estructura coronaria suficiente para el

aclaramiento dental y la ausencia de restauraciones amplias en el

diente a ser aclarado.

Precauciones y Contraindicaciones

* La utilizacion durante el embarazo o para lactantes no esta

recomendado.

* El producto no esta recomendado para pacientes que posean

historico de reabsorcion externa y/o interna.

* En casos de rizogénesis incompleta, el producto y la técnica no

deberan ser utilizados.

*En casos de lesiones

de un endodontista.

* El producto no esta recomendado en casos de calcificacion de

lacamara pulpary del conducto radicular.

* En casos de traumatismos puede haber recidiva del color tras el

aclaramiento. Informe al paciente sobre las posibilidades de éxito

y de ineficacia en el aclaramiento. Tome precauciones para no

frustrar las expectativas del paciente.

* Dientes no vitales en tratamiento aclarador presentan su

estructura fragilizada debido a la remocion del material

restaurador del interior de la camara pulpar. El paciente debera ser

orientado para que tome cuidado y prevenga una posible fractura

accidental del elemento.

* En caso de contacto con la piel u ojos puede causar irritacion.

Laingestion del producto, puede causar rritacion gastrica.

* Utilice guantes y lentes de proteccion durante la aplicacion del

productoy ultilice lentes de proteccion en el paciente.

* De la misma manera que los demas gels aclaradores,

Whiteness Super-Endo no aclaramateriales restauradores.

Efectos Colaterales

La vedacion cervical mal realizada del conducto radicular, puede

permitir la entrada de peréxido hasta los ligamentos

i do dolory/o ion radicular.

debe haber fi

Instrucciones de Uso

1.Certifiquese clinica y radiograficamente si el tratamiento
endodéntico es el adecuado. Registre el color del diente a ser
aclarado a través de una escala de color y/o fotografia antes de
iniciar el aclaramiento.

2.Realice una adecuada apertura de la camara pulpar y limpiela

todo el material

3.Remueva 3 mm de material obturador del conducto radicular y
haga un sellado cervical de aproximadamente 2mm (se




recomienda usar lonomero de vidrio, por ejemplo: Maxxion R-
FGM). El sellado deberd estar aproximadamente a 2 mm del
margen cervical y tiene el objetivo de evitar el pasaje del aclarador
hacia el periodonto.

4.Aplique Whiteness Super-Endo en el interior de la camara
pulpar, prepare una pequefia bolita achatada (o tela) de algodon y
posiciénela en la cavidad sobre el aclarador. i selle

Product Indication

The product is indicated for the bleaching of non-vital teeth
through application and maintenance inside the pulp chamber
(walking bleach technique).

~The number of applications of Whiteness Super-Endo depends
on the clinical case and it should be administered by the

la cavidad con ionémero de vidrio. Verifique la oclusion del
paciente con movimientos de protrusion y lateralidad. El contacto
prematuro puede fracturar la restauracion provisoria y/o el diente.
5.Evallie el caso pasados de 3 a4 dias. De ser necesario, repita
las aplicaciones, haciendo una nueva evaluacion, siempre
durante un periodo de 3 a4 dias. El nimero de aplicaciones puede
alcanzar hasta 8 veces, conforme la evolucion del caso.

Notas: 1 - Observe siempre la evolucion de los resultados
después de cada aplicacion. Si de una aplicacion para otra los
resultados no evolucionaran, entonces hay una evidencia de que
elaclaramiento llegd a su limite.

2 Enelcaso de que no se obtengan resultados, o si la evolucion
del aclaramiento fuera muy lenta, verifique si todo el material
restaurador de la cdmara pulpar fue efectivamente removido. La
remocion incompleta del material restaurador en el interior de la
cémara pulpar puede evitar la accion del aclarador y perjudicar el
aclaramiento.

4- Una vez finalizado el tratamiento aclarador, se recomienda
aguardar, por lo menos, una semana para realizar la restauracion
definitiva.

Notas: 1 Oriente al paciente sobre la fragilidad del diente no vital
entratamiento y prevenga una posible fractura accidental. 2 Para
los casos de dientes no vitales demasiado fragilizados por
remocion de estructura dental se recomienda la implantacion de
un pino de refuerzo intraradicular White Post después del
aclaramiento..

Conservacion y Almacenaje

Mantenga el producto en su embalaje original siempre bien
fechado. Almacene el producto en temperaturas entre 15°C y
25°C/59°Fy 77°F. Nocongele el producto.

Advertencias

No utilice el producto caso este fuera del plazo de validad. Para el
desecho del producto siga a legislacion de su pais. Mantenga
fuera del alcance de los nifos.

Este material fue fabricado solamente para uso dental y debe ser
manipulado de acuerdo con las instrucciones de uso. El
fabricante no es responsable por darios causados por otros usos
0 por manipulacion incorrecta. Ademés de esto, el usuario esta
obligado a comprobar, antes del empleo y bajo su
responsabilidad, si este material es compatible con la utilizacion
deseada, principalmente cuando esta utilizacion no estd
indicada en estas instrucciones de uso. Descripciones de datos
no constituyen ningun tipo de garantia y, por eso, no poseen

[EN Instructions Manual

Dental Bleach for Non-Vital Teeth
Professional Use Only

Read all this information carefully before using the product. Keep
it for later reference until total consumption of the product and or
until there is no more interaction between the product and your
last patient.

Product Description

Whiteness Super-Endo is a low viscosity neutral gel for
application inside the pulp chamber and removal of the pigments
that color the tooth internally. It comes ready for application and
has an incomparable advantage when compared to other
products based on solid carbamide peroxide where there is the
need of ion of a paste for i Its
formulation has an excellent compatibility with water and
therefore, it can be easily removed from the pulp chamber at the
end of the treatment.

Presentation Forms

- A packing containing 1 syringe with 3g of gel and 15 disposable
tips for application of the product.

Basic Composition

Carbamide peroxide at 37%, neutralized carbopol, inert load,
glycoland deionized water.

p Usually 3to 4 .

«A proper evaluation of the endodontic treatment should be
conducted to verify if there is enough crown structure for the
dental bleaching and absence of wide restorations in the tooth to
betreated.

Precautions and Contraindications

« The utilization during pregnancy or lactic period is not
recommended.

« The product is not recommended for patients who have a
history of internal and/or external reabsorption.

« In cases of incomplete rhizogenesis, the product and the
technique should not be utilized.

- Cases of periapical lesions must be supervised by an
endodontist. The product is not recommended in cases of
calcification of the pulp chamber and of the root canal.

« In cases of traumas, a color relapse may occur after the
bleaching treatment.

« Inform the patient on the success and failure possibilities of the
bleaching treatment in order to avoid the possibility of
frustration.

« Non-vital teeth present a frail structure when being bleached
due to the removal of the restorative material from the interior of
the pulp chamber. Ask the patient to be careful and to avoid the
accidental fracture of the element.

« The product may cause irritation when in contact with eyes or
skin while its ingestion may cause gastric irritation.

« Wear protective gloves and goggles during the application of the
product and also make sure that the patient wears goggles.

« As with the other bleaching gels, Whiteness Super-Endo doesn't
bleach restorative materials.

Side Effects

The poor cervical sealing of the root canal may allow the peroxide

to reach the periodontal ligaments, causing pain and/or even

radicularreabsorption.

Instructions of Use

1. Obtain a clinical and radiographic evaluation to make sure that

the endodontic treatment is adequate. Register the color of the

tooth to be bleached through a shade guide or picture before
beginning the treatment.

2. Make an appropriate opening of the pulp chamber and clean it

completely, removing the whole restorative material.

3. Remove 3 mm of restorative material from the root canal and

make a cervical sealing of approximately 2 mm (it is

recommended to use a glass ionomer material, such as Maxxion

R - FGM). The sealing should be at approximately 2 mm from the

cervical margin and it has the purpose of preventing the passage

of bleach for the periodontal ligament.

4. Apply Whiteness Super-Endo inside the pulp chamber, prepare

asmall flat ball (or screen) of cotton and place it in the cavity over

the bleach. After that, seal the cavity with glass ionomer material.

Verify the patient's occlusion in lateral and protrusion

movements. The premature contact can fracture the temporary

restoration and/ or the tooth itself.

5. Evaluates the case after 3 to 4 days. If necessary, repeat the

applications and always revaluate every 3 to 4 days. The number

of applications can reach up to 8 times according to the evolution
ofthe case.

6. Once the treatment s concluded, itis recommended to wait for

atleast one week to accomplish the definitive restoration.

Notes:

1 - Always observes the evolution of the results after each

application. If from one application to another the results don't

show any development, then this is evidence that the bleaching
has cometo its limit.

2-In case the results cannot be obtained, orif the evolution of the

bleaching process is very slow, verify if the whole restorative

material has been in fact removed from pulp chamber. The
incomplete removal of restorative material from the pulp chamber
can prevent the action of the bleach and hinder the process.

3- Inform the patient on the frailty of the non-vital tooth being
treated and prevent eventual accidental fracture.

4 - In cases of non-vital teeth which are overly frail due to the
removal of tooth structure, the implantation of an intra-radicular
reinforcement pin such as White Post is recommended after the
bleach.

Conservation and Storage

Store the product in temperatures between 15°C and 25°C / 59°F
and 77°F . Do not freeze the product. Protect from the incidence of
direct sunlight.

Warnings

Do not to use the product if it is expired. For the disposal of the
product, follow the legislation of your country. Keep out of
children's reach.

This product was manufactured for dental use only and it should
be mani according to the i . The

is not responsible for damage caused by other types of use or by
incorrect manipulation. Furthermore, the user is obligated to
verify, before the utilization and under his/her responsibility, if this
product is compatible with the desired utilization, especially
when such use is not mentioned in the instructions. Data
descriptions do not constitute any type of warranty and,
therefore, are not legally binding.




